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SOMMAIRE 
Cet ouvrage se divise en deux parties principales. Dans la première 
partie, no u ' considérons la "réf1ectométrie dans le domaine du temps" comme 
méthode d'évaluation directe de la fonction de réponse diélectrique. Cette 
methode consiste essentiellement à étudier les réflexions multiples produi-
tes par une impulsion de tension incidente sur un échantillon diélectrique 
inséré dans une ligne coaxiale de transmission. Utilisant des simples for-
mules déduites d'une analyse réelle dans le domaine du temps, la fonction 
de réponse diélectrique, sans assumer ,au préalable sa forme, est calculée 
à partir de l'intégrale et de l'auto-convolution jusqu'au deuxième ordre 
du signal réfléchi. Les calculs tiennent c~pte de l'ruùplitude finie de 
la réflexion dans u,ne approximation de troisièule ordre et du temps de 
montée fini de l'impulsion incidente. 
Dans la deuxième partie, nous décrivons en détail le montage expé-
rimental et nous développons notre propre méthode de mesure. Ensuite, 
nous calculons la fonction de réponse diélectrique de plusieurs alcools 
en fonction de la température (0 à 50°C) et nous d iscutons la précision 
et les limitations de la méthode. 
~vl"''C~  
'IA? A:N K . BOSE 
Directeur de thèse 
REMERCIEMENTS 
Je désire témoigner ma profonde gratitude à mon directeur de thèse, 
Docteur Tapan K. Bose, professeur titulaire au département de physique de 
l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour le dévouement qu'il a mani-
festé dans la direction de ce travail. Son choix du sujet, son étroite 
collaboration lors des essais expérimentaux, ainsi que ses précieux con-
seils et ses nombreuses suggestions m'ont guidé tout au cours de la re-
cherche et de la rédaction. 
Mes remerciements s'adressent également au Docteur Félix G. de 
Forest pour l'aide considérable qu'il m'a accordée lors de la rédaction 
de ce travail et au Docteur Jerzy Sochanski du service de l'informatique 
pour les judicieux conseils qu'il m'a fournis lors du traitement infor-
matique des données. 
Je veux exprimer ma reconnaissance pour l'intérêt spécial porté 
par le Docteur Adel F. Antippa et l'en remercier ainsi que tous les 
professeurs du département de physique de l'Université du Québec à Trois-
Rivières pour les connaissances théoriques reçues lors des séances de 
cours et l'aide précieuse qu'ils m'ont toujours accordée. 
Ma reconnaissance s'adresse également à Madame Angèle Saint-Pierre 
pour la patience et la rapidité dont elle a fait preuve en dactylogra-
phiant ce travail. 
SOMMAIRE 
Cet ouvrage se divise en deux parties principales. Dans la première 
partie, nous considérons la "réflectométrie dans le domaine du temps" comme 
méthode d'évaluation directe de la fonction de réponse diélectrique. Cette 
méthode consiste essentiellement à étudier les réflexions multiples produi-
tes par une impulsion de tension incidente sur un échaptillon diélectrique 
inséré dans une ligne coaxiale de transmission. Utilisant des simples for-
mules ·déduites d'une analyse réelle dans le domaine du temps, la fonction 
de réponse diélectrique, sans assumer au préalable sa forme, est calculée 
à partir de l'intégrale et de l'auto-convolution jusqu'au deuxième ordre 
du signal réfléchi. Les calculs tiennent compte de l'amplitude finie de 
la réflexion dans une approximation de troisième ordre et du temps de 
montée fini de l'impulsion incidente. 
Dans la deuxième partie, nous décrivons en détail le montage expé-
rimental et nous développons notre propre méthode de mesure. Ensuite, 
nous calculons la fonction de réponse diélectrique de plusieurs alcopls 
en fonction de la température (0 à 50°C) et nous discutons la précision 
et les limitations de la méthode. 
TABLE DES MATIERES 
REMERCIEMENTS • . 
SOMMAIRE. 
TABLE DES MATIERES. 
LISTE DES FIGURES . 
LISTE DES TABLEAUX. • . . .' 
INTRODUCTION •.. . . . 
CHAPITRE l - DERIVATION DE LA RELATION ENTRE L'IMPULSION 
CalE DANS LE DOMAINE DU TEMPS ET LA FONCTION 
REPONSE DIELECTRIQUE . • . . . . . • . . • 
. . 
REFLE-
DE 
1.1 Introduction à la réflectométrie dans le domai-
ne du temps 
1.2 Fonction de réponse diélectrique ~(t) 
1.2.1 
1. 2.2 
Introduction 
La fonction de réponse diélectrique et 
principe de superposition. . . • . . . . 
ii 
iii 
iv 
vii 
x 
1 
8 
8 
11 
11 
12 
1.3 Théorie des lignes coaxiales de transmission.. 13 
1. 3.1 
1. 3.2 
Introduction . • • • . . 
Description de la ligne coaxiale en 
termes des éléments de circuit ordi-
naire. . . . . . . . . . . . . . . . 
1.3.3 Equations différentielles des lignes 
coaxiales. . • . . . . • . . • . . . 
1. 3.4 
1.3.5 
La ligne idéale (sans pertes) •..• 
Réflection à la surface d'ùne disconti-
nui té. . . . . . . . • . • . • . ... . . 
1.4 Réponse d'un échantillon diélectrique dans une 
ligne terminée par son impédance caractéristi-
que • • . . • • • . . . 
1.5 Comportement instantané . 
1.6 Sommaire •.••••.. . . . .' . 
CHAPITRE II - EQUIPEMENT EXPERIMENTAL .. 
2.1 Principe d'opération. 
2.2 Montage expérimental. 
13 
15 
15 
22 
27 
28 
38 
42 
44 
44 
47 
2.3 
2.4 
Spectromètre dans le domaine du temps. 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 
2.3.4 
2.3.5 
Générateur d'impulsions •.... 
Prééchantillonneur ..•.... 
Amplificateur et échantillonnage à base 
de temps. . . . . . . . . . . . . 
Oscilloscope .......... . 
Charges adaptées, atténuateurs et lignes 
coaxiales .. •.... 
Groupe d'acquisition des données. 
2.5 Cellule de mesure et contrôle de la températu-
re . . . . 
2.6 Sommaire • 
CHAPITRE III - PROCEDURE EXPERIMENTALE. . . . 
3.1 Etapes expérimentales. 
3.2 Mise en marche du système de mesure. 
3.3 Remplissage et confinement de la cellule de 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
mesure • • . . 
Prise des signaux et calcul des différents pa-
ramètres . . 
Exploitation des résultats 
Analyse des erreurs. • . 
3.6.1 
3.6.2 
3.6.3 
3.6.4 
Introduction. . 
Discussion des erreurs systématiques. . 
Discussion des erreurs digitales. • . • 
Discussion des erreurs causées par le 
système d'acquisition des signaux 
Discussion des résultats . . 
CHAPITRE IV - ETUDE DU COMPORTEMENT DIELECTRIQUE DE QUELQUES 
ALCOOLS NORMAUX PAR LA METHODE RDT . 
4.1 Introduction • . . • . . 
4.2 Fonction de réponse diélectrique • 
4.3 Test de fiabilité de la méthode expérimentale. 
4.4 Résultats des mesures de quelques alcools nor-
v 
49 
49 
51 
52 
54 
54 
55 
58 
60 
61 
63 
63 
69 
71 
79 
80 
80 
82 
85 
87 
95 
100 
100 
103 
105 
maux . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. 108 
CHAPITRE V - DISCUSSION GENERALE ••.••• 
APPENDICE A 
APPENDICE B •. 
BIBLIOGRAPHIE 
vi 
112 
116 
137 
166 
Figure 1.1 
Figure 1.2 
Figure 1.3 
Figure 1.4 
Figure 1.5 
Figure 1. 6 
Figure 1.7 
Figure 1.8 
Figure 1.9 
Figure 1.10 
Figure 1.11 
Figure 1.12 
Figure 2.1 
Figure 2.2 
LISTE DES FIGURES 
Equipement de base pour la mesure dans le domaine 
du temps . . . . • . . . . . . . • . 
a) Diagramme représentant une ligne coaxiale conte-
. nant un échantillon diélectrique. . . . • . • . . 
b) Contributions reiatives des différentes réflexions. 
c) Forme d'onde résultante (idéalisée) .. 
Un système S et sa réponse g(t) à une entrée f(t). 
Géométrie et convention de signe pour la tension et 
le courant dans une ligne coaxiale de transmission • 
Schématisation d'une ligne coaxiale par deux fils 
parallèles: les conventions d'orientations sont 
fixées par l'axe z'z et la numération des con-
ducteurs • . • . . • 
Définition de V(z,t) et de I(z,t) .. 
Equation de l'élément de ligne dans le domaine du 
. temps: 
a) définition de l'élément de ligne de longueur dz 
b) schéma équivalent représentant l'élément de 
ligne dz. . . . • • • • . . • . . . . . 
Conventions de signe et superposition des ondes: 
a) onde progressant vers l'avant .. 
b) onde progressant vers l'arrière. 
c) superposition • . . . • . . . . 
Arrangement expérimental pour une section diélectri-
que dans une ligne terminée par son impédance carac-
téristique • • . . • • . • • . • . • . . . . . • • 
Le tronçon de ligne de longueur Q, terrniné · par Zoo 
Forme d'impulsion incidente V (t) •.•... 
o 
Signal R(t) calculé pour un 
de relaxation T = 10Tm pour dantes à T = -ZlT ,T et 2T 
00 m m m 
échantillon avec un temps 
des longueurs correspon-
. . . . . . . . . . . . . 
Diagramme schématique d'un spectromètre dans le domaine 
8 
10 
10 
10 
11 
14 
16 
17 
18 
18 
25 
25 
26 
28 
29 
33 
41 
du temps . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .. 44 
Forme typique de V(t) pour un échantillon diélectri-
que de longueur finie contenu dans une ligne coaxiale 
terminée par son impédance caractéristique . . . . .. 46 
Figure 2.3 
Figure 2.4 
Figure 2.5 
Figure 2.6 
Figure 2.7 
Figure 2.8 
Figure 2.9 
Figure 2.10 
Figure 3.1 
Figure 3.2 
Figure 3.3 
Figure 3.4 
Figure 3.5 
Figure 3.6 
Figure 3.7 
Figure 3.8 
Figure 3.9 
Figure 3.10 
Forme typique de V(t) pour un échantillon mince 
contenu dans une ligne coaxiale terminée par son 
impédance caractéristique. . .. ...••••. 
Photo du montage expérimental. 
Identification des différents appareils. . 
Echelon produit par la combinaison HP-ll05Ajll06B 
a) chute caractéristique de l'impulsion. 
b) temps de montée et dépassement. 
Opération d'échantillonnage. 
Ligne coaxiale 
1) connecteur AMPHENOL • . . . 
2) vis de contact. . • 
3) disque en plastique 
4) conducteur central .. 
5) conducteur externe .• 
Groupe d'acquisition des données 
viii 
46 
47 
48 
50 
50 
52 
55 
55 
55 
55 
55 
57 
Schéma de la cellule à échantillons liquides • 59 
Connexions entre les panneaux avant des différents 
appareils. . • . . . . . . . . . . • . .• 65 
Connexions entre les panneaux arrière des différents 
appareils. 66 
Remplissage de la cellule. 70 
Forme d'onde typique de V(t) et sa reconstruction en 
termes de V(t) et R(t) • • . . • . . . . . •• 72 
Réponse R(t) à l'entrée V(t) quand la théorie des 
systèmes linéaires est utilisée. .••• 72 
Codage d'un signal par le DIDAC. 
Détermination graphique du temps de montée de 
l'échelon incident. . . • . .•..•.• 
Définition du point "temps de référence" t o 
Forme typique du comportement instantané d'un échan-
tillon diélectrique contenu dans une ligne coaxiale 
74 
75 
76 
terminée pas son impédance caractéristique • . . .. 77 
Forme typique de la réflexion R(t) d'un échantillon 
diélectrique contenu dans une ligne coaxiale termi-
née par son impédance caractéristique. . • • . • • . 79 
Figure 3.11 
Figure 3.12 
Figure 3.13 
Figure 3.14 
Figure 3.15 
Figure 3.16 
Figure 3.17 
Figure 3.18 
Figure 3.19 
Figure 4-.1 
Figure 4.2 
Figure 4.3 
Erreur de troncature en fonction de la durée 
d'échantillonnage " • • • • • 
Méthode du point de référence A. 
Représentation schématique d'un échantillon diélec-
trique inséré dans une ligne coaxiale. • • • • • • • 
1 
Schéma du circuit d'intégration connecté à" la sortie 
des ~ircuits de balayage horizontal de l'oscillosco-
pe d'échantillonnage •••••••••••••••• 
Signaux d'entrée, x, et de sortie, x', du circuit 
d'intégration. • • • • • • • • • • • • • • • • 
a) graphique distance-temps des réflexions multiples 
b) système de mesure • • • • • • • • • • • • • • • • 
c) Impulsion montrant des réflexions parasites • • • 
d) amplitude des importantes contributions du signal 
Erreur totale dans T en fonction de T •••• 
Comparaison entre les courbes résiduelles de trois 
~(t) différents. • • • • • • • • • • • 
La fonction de réponse observée (ligne continue) 
tordue et décalée par rapport à celle calculée par 
l'ordinateur (ligne pointillée). • • ••• 
Variation de l'écart-type de (a) T et de (b) Eo en 
fonction de la température • • • • • • • • • 
Valeurs de Eo' Eoo et T en fonction de la température 
pour l-propanol. Référence 44, Référence 
45, ••• notre " travail. • • • • • • • • • • • • • • • 
Valeurs de Eo' Eoo et T en fonction de la température 
pour l-butanol. Référence 46, ••• notre travail 
ix 
83 
84 
84 
- 91 
91 
93 
93 
93 
93 
97 
98 
99 
107 
110 
110 
Tableau 3.1 
Tableau 3.2 
Tabieau 4.1 
Tableau 4.2 
Tableau 4.3 
LISTE DES TABLEAUX 
Liste des appareils utilisés au cours de l'expé-
rieIl:ce . . . . . . . . . . . 
Précautions à prendre avant la mise en marche du 
système RDT. • • • • • . • • . 
Temps de relaxation (en picosec.) pour 
fonction de la température et pour des 
de longueurs différentes • • • . 
l-propanol en 
échantillons 
Valeurs de Eo pour l-propanol en fonction de la tem-
pérature et pour des échantillons de longueurs 
différentes. • . . . . . . . . . • • . 
Valeurs de Eo' Eoo et T en fonction de la température 
64 
67 
106 
106 
109 
INTRODUCTION 
L'application de la "spectroscopie dans le domaine du temps" à la 
mesure des propriétés diélectriques des matériaux est un champ relativement 
nouveau et possède de grandes possibilités. 
Les méthodes utilisées pour mesurer les propriétés diélectriques des 
matériaux peuvent être classées en deux catégories distinctes (1) fréquence, 
(2) temps. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons examiner les 
points saillants de ces méthodes. 
Normalement, la permittivité diélectrique d'une substance est déter-
minée en mesurant l'impédance complexe d'un échantillon placé entre les 
plaques d'un condensateur (à basse fréquence), ou confiné dans une ligne 
. 1 1-4 (' h f ~ ) coax1a e a aute requence. Pour faire l'analyse complète du compor-
tement diélectrique d'une substance donnée, il faut avoir une série de me-
sures couvrant une large bande de fréquences. Ceci prend beaucoup de temps 
et nécessite plusieurs montages différents adaptés aux différents domaines 
de fréquence, particulièrement dans la région des micro-ondes. 
On peut, cependant, obtenir la même information, et ce dans un temps 
relativement court, en prenant les mesures non pas dans le domaine de la 
fréquence, mais plutôt dans celui du temps. L'impulsion utilisée pour la 
mesure dans le domaine du temps contient simultanément toutes les 
2. 
fréquences d'intérêt. Dans le passé, les méthodes dans le domaine du temps 
furent limitées aux basses fréquences. Après la récente découverte des 
diodes-tunnel qui produisent des impulsions ayant un temps de montée aussi 
court que 20 picosecondes, il est maintenant possible d'étendre les métho-
des de la spectroscopie dans le domaine du temps jusqu'à la région des 
micro-ondes. 
L'utilisation d'une telle méthode capable de couvrir une large bande 
5 6 de fréquences fut rapportée la première fois par Fellner-Feldegg' en 
1969. Dans cette technique, on observe la réflexion d'une impulsion de 
tension incidente sur un échantillon diélectrique contenu dans un guide 
d'onde coaxial, et la méthode est connue sous le nom de "Réflectométrie 
dans le domaine du temps" (ROT). Cette technique a été développée au début 
pour détecter les irrégularités d'impédance dans les cables coaxiaux défec-
tueux et pour étudier la vitesse de propagation dans le milieux diélectri-
7 ques . 
Pour montrer davantage l'importance de la technique RDT dans l'éva-
luation des processus de relaxation diélectrique, Fellner-Feldegg a tra-
vaillé sur quelques alcools aliphatiques, et par une conversion directe 
des données expérimentales obtenues dans le domaine du temps, il a calculé 
les paramètres de relaxation de chacun des alcools mesurés. La mauvaise 
concordance de ses résultats avec des mesures antérieures obtenues dans le 
domaine de la fréquence n'est cependant pas attribuée à "l'incapacité de 
la technique RDT à l'évaluation directe des paramètres de la relaxation 
diêlectrique 8,9", mais plutôt à une méthode incorrecte d'analyse des 
~ 10 donnees . 
La première procédure ROT capable de donner des résultats de mesures 
3. 
en cbncordance avec ceux du domaine de la fréquence fut rapportée en 1970 
S - .. 11,12 par ugget et ses coequ1p1ers Au lieu de tenter une évaluation 
directe des paramètres de la relaxation diélectrique dans le domaine du 
temps, ils ont utilisé une méthode d'analyse indirecte qui se base sur la 
transformée de Fourier, des données expérimentales obtenues dans le domaine 
du temps. Depuis lors, la procédure d'évaluation indirecte de la relaxa-
tion diélectrique par la technique RDT a généré, grâce à son énorme poten-
tiel, un grand intérêt. Ainsi, les améliorations apportées durant les cinq 
dernières années, sur l'instrumentation aussi bien que sur les méthodes 
13-27 d'analyse des données , ont permis à la technique RDT non seulement 
d'atteindre un degré de précision comparable à celui des méthodes dans le 
domaine de la fréquence, mais aussi de couvrir une large bande de fréquen-
ces qui s'étend de 50 KHz à 15 GHz. La largeur de la bande de fréquences 
est peut-être plus importante, car dans cette bande, les méthodes tradi-
tionnelles nécessitent une grande variété d'appareillage de mesure et de-
mandent plusieurs heures d'effort concerté pour obtenir des données qui 
peuvent être obtenues dans l'espace de quelques minutes en utilisant la 
28 
technique RDT A cause de l'émergence des méthodes d'analyses liées à la 
transmission de l'impulsion à travers l'échantillon aussi bien qu'à sa ré-
flexion, toutes ces techniques impulsionnelles de hautes fréquences ont été 
groupées sous le nom de Spectroscopie dans le domaine du temps (SDT). 
Malgré le grand succès remporté par ces méthodes d'évaluation indi-
recte des processus de relaxation diélectrique, il n'en reste pas moins que 
des résultats précis des mesures par la technique SDT ne s'obtiennent pas 
sans difficultés majeures, et que les mesures aux fréquences excédant quel-
ques GHz posent un sérieux défi à l'expérimentateur 23 • La source de ces 
difficultés provient de la transformée de Fourier de l'impulsion de tension 
4. 
incident et du signal réfléchi (ou transmis) de l'échantillon diélectrique. 
Devant l e succès remporté par ces méthodes d'évaluation indirecte 
des processus de relaxation diélectrique par la technique SDT, les méthodes 
d'évaluation directe n'ont connu qu'un échec après l'autre. En 1972, 
29 
Fellner-Feldegg proposa une autre méthode d'évaluation directe, dans le 
domaine du temps, du processus de relaxation diélectrique. La simplicité 
de sa méthode d'analyse des données expérimentales nécessite l'utilisation 
d'échantillons diélectriques tellement minces qu'en pratique la méthode est 
rendue inapplicable. Tout en indiquant l'impossibilité d'une évaluation 
directe du comportement diélectrique par la technique SDT, Van Gemert et 
Bordewijk9 ,30 ont comparé le comportement asymptotique de la réponse tran-
sitoire dans le domaine du temps avec le comportement asymptotique du dié-
lectrique dans le domaine de la fréquence, et ont pu dégager quelques com-
portements concluants. 
Les avantages des méthodes d'évaluation directe du comportement dié-
lectrique ne sont devenus apparents qu'en 1974. Partant des relations de 
dispersion connues dans le domaine de la fréquence, Van Gemert 31 a analysé 
mathématiquement la méthode d'échantillon mince de Fellner-Feldegg et il a 
calculé des facteurs de correction pour le cas d'échantillons ~pais. Clark 
32 ~ ~ " et al. mesurerent les parametres de relaxation diélectrique d echan-
tillons épais en utilisant la méthode d'analyse de Fellner-Feldegg avec 
ces facteurs de correction. Après correction, leurs résultats étaient en 
concordance remarquable avec ceux provenant des méthodes à évaluation indi-
recte. Cependant le grand handicap de cette méthode est que les analyses 
des données expérimentales ne pouvaient être effectuées facilement que si 
la forme de la relaxation diélectrique était prédéterminée. Une autre 
22 
méthode d'évaluation directe fut introduite par Springett et Bose en 
1974. Ils ont développé des équations générales qui tiennent compte du 
5. 
temps de montée fini de l'impulsion incidente et qui permettent l'interpré-
tation des mesures sans la nécessité de supposer au préalable la forme de 
la relation de dispersion diélectrique. 33 34 Récemment, Cole ' proposa une 
troisième méthode d'évaluation directe (dans le domaine du temps) de la 
relaxation diélectrique par la technique SDT. Basée sur une approche 
entièrement nouvelle, cette méthode d'analyse nécessite seulement de sim-
pIes intégrations numériques de l'impulsion réfléchie et de son auto convo-
lution. Cette méthode élimine presque tous les désavantages et les grandes 
difficultés inhérentes dans les autres méthodes d'analyse telles que: la 
nécessité des analyses numériques de Fourier, nécessité de petits inter-
valles de temps et de très minces échantillons de diélectrique, la diffi-
cuIté de la mesure des petits signaux et les grandes erreurs résiduelles 
qui en découlent, la nécessité d'avoir un temps de référence extrêmement 
précis et celle de supposer à priori la forme de la relaxation diélectri-
que. 
Afin de choisir une bonne méthode d'analyse pour étudier le compor-
tement diélectrique des liquides, nous avons vérifié au laboratoire 
29 34 12 21 
plusieurs méthodes d'évaluation directe ' et indirecte ' ,des pro-
cessus de relaxation diélectrique par la technique SDT. Parmi ces métho-
des, celle de Cole se révéla la plus avantageuse, car en plus de permettre 
une évaluation directe de la fonction de réponse (ou relaxation) diélectri-
que, l'analyse des données expérimentales est simple. 
Cependant, à mesure que nous progressions dans nos essais, essais 
effectués en fonction de la température et pour des échantillons 
6. 
diélectriques d'épaisseur différentes, nous nous rendions compte que les 
résultats obtenus par la méthode d'analyse décrite par COle 33 ,34 n'étaient 
pas conséquents pour les différentes épaisseurs utilisées. Nous nous 
sommes aperçus également que l'erreur impliquée dans ces résultats était 
proportionnelle à l'amplitude de la réponse diélectrique, et cette ampli-
tude dépend aussi bien de la température que de la longueur de l'échan-
tillon utilisé. 
Nous montrerons qu'avec des améliorations apportées à la méthode 
d'analyse des données expérimentales, il est possible d'évaluer directement 
la fonction de réponse diélectrique avec une précision comparable à toute 
autre méthode traditionnelle de mesures diélectriques. Dans ce travail, 
nous nous limiterons d'ailleurs à la discussion théorique et expérimentale 
de la méthode de Cole. Les autres méthodes auxquelles nous avons consacré 
trois fois plus de temps ne sont pas discutées dans cette thèse et ce, à 
cause de leur longueur. 
Dans le premier chapitre, nous décrivons la relation qui existe 
entre la fonction de réponse d'une substance diélectrique et la forme de 
l'impulsion réfléchie quand un échelon de tension est incident sur un 
échantillon de cette substance contenu dans une ligne coaxiale. L'existen-
ce de cette relation nous permet de déterminer le comportement diélectrique 
de cette substance à partir des données expérimentales obtenues dans le 
domaine du temps. 
Dans le chapitre II, nous présentons le montage de l'expérience et 
l'équipement que nous avons utilisé pour effectuer les mesures. 
Dans le chapitre III, nous décrivons la procédure expérimentale et 
7. 
nous présentons une analyse des incertitudes impliquées dans la détermina-
tion de la fonction de réponse diélectrique. 
Dans le chapitre IV, nous donnons des résultats expérimentaux sur 
l-propanol et l-butanol qui confirment la fiabilité et l'applicabilité de 
la méthode. Et finalement, nous présentons les résultats des mesures 
effectuées en fonction de la température sur ces alcools. 
CHAPITRE l 
VERIVATION VE LA RELATION ENTRE L'IMPULSION REFLECHIE VANS LE 
VOMAINE VU TEMPS ET LA FONCTION VE REPONSE VIELECTRIQUE 
1.1 INTRODUCTION A LA REFLECTOMETRIE DANS LE DOMAINE DU TEMPS 
Le système de réflectométrie dans le domaine du temps utilisé dans 
la déterminati on des propriétés diélectriques est montré schématiquement 
dans la figure 1.1. Il est composé d'un générateur d'échelons de tension 
A' B' C' 
-----R--;.---
A' B' C' D' 
Echan-Générateur 
d'échelons ~ ______ ~tillonneur~ ______________ ~~~~~~~~-J 
-----....... 
Coax. Coax. Echantillon 
V(t)+R(t) 
Oscilloscope 
Figure 1.1 Equipement de base pour la mesure dans le domaine 
du temps. 
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qui produit des échelons ayant un temps de montée très rapide (environ 
-12 30 x 10 secondes), d'une cellule qui contient le diélectrique (ici une 
section d'une ligne coaxiale de 6 cm de longueur), et entre ces deux, d'un 
système électronique d'échantillonnage et d'affichage pour détecter le 
signal instantané de tension qui existe entre les deux conducteurs de la 
ligne coaxiale. Le générateur et la cellule sont reliés par une ligne 
coaxialeoidinaire (c'est-à-dire remplie d'air) qui traverse en mode 
"feedthrough" l'échantillonneur. Le système d'échantillonnage électronique 
est nécessaire ~u le temps de montée très rapide des impulsions. 
Le signal complet vu par l'échantillonneur au point A' est la somme 
de plusieurs signaux: l'échelon incident du générateur (venant de la gau-
che), celui produit par la réflexion sur la face avant B', et ceux des ré-
flexions multiples sur la face arrière C' du diélectrique (toutes ces ré-
flesions venant de la droite). Vu que l'indice de réfraction du diélectri-
que est plus grand que celui de l'air, le signal réfléchi venant de B' sera 
de signe opposé à celui de l'échelon incident, tandis que ceux venant de C' 
seront de même signe. Vu les décalages en" temps entre l'échelon incident 
et les réflexions différentes, le signal composé mesuré par l'échantillon-
neur à A' est comme indiqué à la figure 1.2. 
Au delà du point C', il faut terminer la ligne par une terminaison 
adaptée d'impédance Z (figure 1.2) de façon à ce que les ondes transmises 
o 
vers la droite de C' ne produisent pas d'autres réflexions à D' qui vien-
draient interférer avec les autres au point A'. Dans ce cas, les ré-
flexions multiples entre les deux points B' et C' produisent un spectre de 
réflexions dont la somme converge vers l'amplitude V de l'échelon incident. 
o 
Dans les sections suivantes, la relation entre la tension réfléchie 
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a) 
c) 
A 
- --- - - - - - - - -""'=-=--=--= 
Coax. Echant. Coax. 1 
Somme 
._-------~--
, r-
I RI 1 R2 1- - - - - - - -
~ ~~ ____ ~ ____ ~I ____ ~I __ ~I~R~~~~I-_-_-__ -_-_-_ 
1 Temps 
1 
1 
J 
1 
1 L __ B 
Figure 1.2 a) Diagramme représentant une ligne coaxiale contenant 
un échantillon diélectrique. 
b) Contributions relatives des différentes réflexions. 
c) Forme d'onde résultante (idéalisée). 
Ret) et la fonction de réponse diélectrique ~(t) sera dérivée. Ceci est 
fait en discutant en premier, dans la section 1.2, la dépendance de la 
polarisation d'un milieu diélectrique subissant l'application soudaine 
d'une tension variable V (t). Dans la section 1.3, nous discutons de la 
o 
distribution de tension et du courant dans une ligne coaxiale exprimée en 
fonction des éléments des circuits ordinaires. Dans la section 1.4, nous 
dérivons la relation entre la tension réfléchie R(t) et la tension incidente 
VQ(t) pour une section diélectrique contenue dans une ligne de transmission. 
Il. 
1.2 FONCTION DE REPONSE DIELECTRIQUE ~(t) 
1.2.1 INTRODUCTION 
La connaissance du comportement dynamique d'un système physique peut 
être obtenue en étudiant la réponse du système à une perturbation de sa si-
tuation d'équilibre. Ceci peut être fait, par exemple, en déclenchant un 
signal périodique, une impulsion, un échelon, un bruit ou n'importe quelle 
autre fonction d'entrée. Ceci est indiqué de façon schématique dans la 
figure 1.3 qui utilise les symboles f(t) et g(t) pour respectivement les 
signaux d'entrée et de sortie. Le facteur S est utilisé pour noter le com-
portement du système transformant f(t) en g(t). 
f(t) 
~ [ S g(t) > 
Figure 1.3 Un système S et sa réponse g(t) à une entrée f(t). 
Le système S est supposé linéaire et causal, ce qui signifie le 
suivant: 
linéaire: l'entrée f(t), si elle est constituée d'une somme de 
n'importe quelles deux fonctions f (t) et f (t), produit une sortie g(t) 
l 2 
qui est la somme de deux réponses indépendantes gl(t) (réponse à f1(t» et 
f (t». 
2 
causal: l'entrée f(t) déclenchée au temps t = 0 ne peut pas causer 
une sortie g(t) à t < O. Cette condition de causalité, qui apparaît 
12. 
plutôt triviale, conduit aux relations de Kramers-Kronig 35 
Dans la section suivante, nous dérivons la réponse d'un système dié-
lectrique en se basant sur le principe de superposition qui est valable 
seulement dans le cas d'un système linéaire et causal. Ces deux condition~ 
linéarité et causalité, sont satisfaites pour la plupart des systèmes dié-
lectriques sauf avec peut-être quelques restrictions sur la première, mais 
cette restrict i on est surmontée facilement en se limitant à des entrées 
f(t) de faible amplitude. 
1. 2.2 LA FONCTION DE REPONSE DIELEC'l'RIQUE ET PRINCIPE DE SUPERPOSITION 
Supposons que durant un intervalle de temps entre t'et t' + dt' une 
tension V(t') ait été appliquée sur un échantillon diélectrique compris 
entre les deux électrodes d'un condensateur C, et que la tension est nulle 
à l'extérieur de cet intervalle de temps. Il en résulte que des charges 
± Q(t) apparaissent sur les électrodes du condensateur. Après l'enlève-
ment de la tension, ces charges s'annulent graduellement. On suppose en 
plus que le changement de la réponse dQ(t) durant un intervalle de temps 
dt, à n'importe quel t > t', est linéairement proportionnel à dV(t'); la 
proportionnalité étant, cependant, dépendante du temps en général. On peut 
alors écrire la réponse à dV(t') comme: 
dQ(t) = C~(t-t')dV(t') (1.1) 
où ~(t-t') est la fonction de réponse du diélectrique à un échelon linéaire. 
Pour une tension dépendante du temps, V(t'), qui, comme dans notre 
cas (voir figure 1.2), peut être vue comme étant la superposition de 
plusieurs fonctions échelons commençant à différents temps t' < t, le 
principe de superposition dit que la réponse résultante est égale à la 
somme des réponses dQ(t) à chaque échelon, ou à la limite d'une fonction 
continue V(t') , à l'intégrale sur toutes ces r~ponses: 
t 
Q( t) = C J 
o 
dt' dV(t') 
dt' ~(t-t') (1.2) 
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où ona supposé que V(t') est appliqué à t' = O. Pour développer l'équa-
tion (1.2) une intégration par parties donne: 
t'=t 
Q(t) = C[V(t')~(t-t') 
t'=O 
t 
+ J dt'V(t') d~' ~(t-t')J 
o 
Au temps t' = t, il Y a une réponse instantanée (~(O» qui correspond à la 
partie de la charge Q qui suit la tension pratiquement immédiatement, et 
qui, en vue de la signification physique donnée à la permittivité limite 
Eoo aux hautes fréquences, est supposée égale à CEooV(t). L'expression (1.2) 
devient alors (puisque V(O) = 0): 
Q(t) = CEE V(t) + 
00 J
t 
dt' i(t-t')V(t')l 
o 
1.3 THEORIE DES LIGNES COAXIALES DE TRANSMISSION 
. 1. 3.1 INTRODUCTION 
(1. 3) 
En général, une ligne de transmission est formée de deux conducteurs 
séparés par un espace rempli de matériel diélectrique. La transmission 
d'un champ électromagnétique est couplée à une différence de potentiel 
entre les conducteurs et un courant circulant à travers ces conducteurs. 
Mesurés dans un plan transversal, les courants dans les deux conducteurs 
ont la même amplitude mais sont en directions opposées. 
Bien que les conducteurs peuvent être de n'importe quelle géométrie 
14. 
et matériel conducteur, la seule ligne considérée dans ce travail est la 
ligne coaxiale qui est formée de deux cylindres de révolution coaxiaux, les 
rayons de base étant respectivement a et b. Ces cylindres conducteurs sont 
séparés par un milieu diélectrique quelconque, par exemple l'air ou tout 
autre matériel isolant. La figure 1.4 montre la géométrie et les conven-
tions de signe pour la tension et le courant. La symétrie de révolution 
entraîne que tout plan méridien soit plan de symétrie: il en résulte que le 
-+ 
vecteur champ E ne peut avoir qu'une composante radiale. 
,----- - ----- ---~ ---
l 
) 
< 
T 
±v 
T 
2b 
l 
Figure 1.4 Géométrie et convention de signe pour la tension et 
le courant dans une ligne coaxiale de transmission. 
Dans la section suivante, nous décrivons la ligne coaxiale en termes 
des éléments de circuit ordinaire afin d'utiliser Ce concept pour déduire 
les équations' différentielles de la ligne coaxiale. 
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1.3.2 DESCRIPTION DE LA LIGNE COAXIALE EN TERMES DES ELEMENTS DE CIRCUIT 
ORDINAIRE 
La propagation d'un champ électromagnétique le long d'une ligne 
coaxiale, remplie d'un matériel diélectrique, sera décrite par la distribu-
tion de la tension et du courant le long de la ligne. Le comportement du mi-
lieu diélectrique sera décrit en termes de la fonction de réponse diélec-
trique, ~(t), dérivée dans la section précédente. La ligne coaxiale est 
divisée en parties infinitésimales de longueur dz. Le changement de 
tension et de courant à travers la longueur dz est décrit par les paramè-
-1 -1 -1 -1 
tres usuels RR,(ohm.m ), LR,(henry.m ), CR,(farad.m ) et GR,(mho.m ) repré-
sentant la résistance et l'inductance d'un mètre de la ligne coaxiale, la 
capacitance et la conductance entre les deux conducteurs sur une longueur 
d'un mètre de la ligne. Il faut noter ici que ces grandeurs linéiques sont 
chacune d'un ordre de grandeur très petit vis-à-vis des résistances, induc-
tances, capacitances et conductances des éléments de circuit ordinaire. 
Les valeurs des paramètres RR,' LR,' CR, et GR,' qui sont constants sur 
la ligne, sont déterminées par la géométrie, les dimensions et le matériel 
des conducteurs ainsi que le milieu diélectrique présent dans la ligne. 
1.3 .• 3 EQUATIONS DIFFERENTIELLES DES LIGNES COAXIALES* 
Dans cette section on envisage le cas d'une ligne coaxiale infinie 
que l'on schématisera éventuellement, pour simplifier les dessins, par deux 
(*) La démonstration suivante des équations des lignes de transmission . 
est différente de celle qu'on rencontre habituellement dans les livres 
classiques, cependant, cette démonstration a l'avantage de mieux s'adapter 
à l'étude de notre problème. 
fils parallèles (figure 1.5) en prenant les précautions suivantes: 
1 
1 1 
1 
z' ,---~--t0_----------- zsens+ 
1 
2 1 
Figure 1.5 . Schématisation d'une ligne coaxiale par deux fils 
parallèles: les conventions d'orientations sont 
fixées par l'axe z'z et la numération des con-
ducteurs. 
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- on note par un axe orienté z'z la direction positive le long de la 
ligne; cette orientation servira à repérer la valeur algébrique des cou-
rants. 
- on ne marque pas la direction positive transversale, à cause de la 
symétrie coaxiale. On attribue un indice à chaque conducteur: on fixe 
ainsi la convention de signe pour la grandeur pseudo-potentiel dans une 
section (voir figure 1.6 comme exemple). 
L'état électrique de la ligne sera défini par la valeur V(z,t) de la 
tension électrique entre deux points MM' situés sur le même plan transverse 
sur les deux conducteurs coaxiaux, M sur le conducteur extérieur nO 1, M' 
sur le conducteur intérieur nO 2, à la même abcisse z et à l'instant t. On 
définira V(z,t) = VM - VM', VM et VM' étant les potentiels en M et M', à 
l'instant t, repérés par rapport à une origine arbitraire. 
Les valeurs des courants sont I(z,t) à M et -I(z,t) à M' à 
l'instant t. La symétrie impose cette condition pour deux fils coaxiaux, 
17. 
car la deuxième solution qui permettrait la symétrie, + l ( z,t) en M', est 
rendue ici impossible par la nature de l'excitation. On suppose en effet 
implicitement que la ligne est alimentée à l'une de ses extrémités éloi-
gnées par une source qui impose à l'entrée la condition: 
1 ~ 
z'-------
2 
l (M) = - l (M' ) 
t1 
,,:>1 
" ! 
V(z,t) = 
1 , 
lM(z, t) 
> 
VM-VM, 
, 
--,-
\ 
t z-
1 
\ 1 
\ 1 
'J 
lM' (z, t) M' 
lM' (z , t) = -lM (z , t) 
Figure 1.6 Définition de V(z,t) et de l(z,t). 
(1.4) 
~z 
sens 
Les deux lois qui vont suffire à déterminer le régime permanent sont 
la loi d'Ohm et la conservation du courant, que l'on va écrire pour un élé-
ment de ligne MN et M'N' de longueur infiniment petite dz, MM' étant dans 
le plan z et NN' dans le plan z + dz (voir figure 1.7). 
Les constantes correspondant à un élément de ligne dz sont: 
RR,dz, L9,dz, G9,dz et C9,dz. Aux ondes de tension et couranot dans une ligne 
on trouve associés respectivement un flux électrostatique ~ et un flux 
• 36 électromagnétique X, tel que pour chaque élément dz de la llgne : 
a) M . N 
, 
1 
L".-._._.- dz _._._ .... ' 
1 1 
, 
l , 
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(1.5) 
(1.6) 
z' ___ . _____ . __ ~----------~z-~dz---,--~ z 
b) 
lez) 
----. 
l , 
M' 
1 , 
N' 
l(z+dz) 
~ /. 
Vez) 1 
- --+ 
. z 
~- .--.- dZ--'-'-+1 
M' N' 
Figure 1.7 Equation de l'élément de ligne dans le domaine du 
temps: 
a) définition de l'élément de ligne de longueur dz, 
b) schéma équivalent représentant l'élément de ligne dz. 
. av La chute de tension entre M et N, V(M) - VeN) = - az dz qui se pro-
duit dans l'élément de ligne dz, est causée par la chute ohmique RidzI, et 
a la force électromagnétique d'auto-induction qui y contribue par at (dX), si 
bien que l'on a: 
_ av dz = 
az (1.7) 
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Le changement total dans le courant leM) est dû en partie au courant d'écou- ' 
lement causé par la conductance Gtdz, et en partie au courant è~ charge 
causé par la capacitance Ctdz, si bien que I(N) est affaibli de la ,quantité: 
comme 
leM) - I(N) 
al 
- - dz = 
az 
al 
= - - dz 
az 
(1.8) 
cancellant dz de deux côtés des équations (1.7) et (1.8), et substituant 
l'opérateur Heaviside p (= a/at) pour la dérivée par rapport au temps, (1.7) 
et (1.8) deviennent: 
(1. 9) 
où Zt = Rt + Ltp est l'opérateur d'impédance unitaire ou linéique longitu-
dinale et Yt = Gt + Ctp est l'opérateur d'admittance unitaire ou linéique 
transversale. Les lois fondamentales imposent donc des conditions qui se 
traduisent par un ensemble de deux équations aux dérivées partielles 
linéaires. La forme générale (1.9), (1.10) se prête bien à l'élimination 
d'une des fonctions descriptives, V ou I, au profit de l'expression de la 
solution par l'autre. Le choix entre V et l dans cette élimination est 
aussi arbitraire, et on obtient le même genre d'équation pour l'une ou 
l'autre grandeur. Pour l'équation (1.9) l'~liminatlon est peu compliqu~e 
20. 
et pour V on dérivera en z et l'on substituera dans le résultat la valeur 
de (~I/3z) tirée de (1.9): 
= z Ê.!. R, az (1.10) 
= 
Ainsi on est amené à l'équation d'onde dite "des télégraphistes" qui revêt 
les formes suivantes: 
pour la tension V (z, t) 
a
2
v [RR,GR, + (RR,CR, + GR,LR,)p 2 + LR,CR,p Jv = 0 
az
2 (1.11) 
pour le courant I(z, t) 
a
2I 
[RR,GR, + (RR,CR, 
2 
+ GR,LR,)p + LR,CR,p JI = 0 
a/ 
(1.12) 
On simplifiera l'écriture en posant 
(1.13) 
y est la "constante de propagation" et l'on a 
a
2
v 2 Y V = 0 
az
2 (1.14) 
a
2I y2I 0 = 
az
2 (1.15) 
L'équation d'onde revêt la forme élémentaire d'une équation différentielle 
du 2ième ordre à coefficients constants; cette forme est identique pour le 
voltage et le courant, cependant les solutions pour V et l différeront seu-
lement dans les conditions initiales et terminales. Des solutions simples 
à ces équations ont été obtenues depuis plusieurs années par Heaviside en 
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Angleterre et par Poincaré en France. 
Résolvant (1.11) comme une ~quation différentielle ordinaire en Z 
et ensuite trouvant l de (1.10), il en résulte les équations: 
v = f (t)eYz + f (t)e-Yz 
l 2 
(1.16) 
(1.17) 
dans lesquelles f (t) et f (t) sont des constantes d'intégration par 
l 2 
rapport à Z seulement et sont donc des fonctions arbitraires en t. Les 
équations (1.16) (1.17) sont des solutions opérationnelles générales en 
terme de l'opérateur p. L'opérateur: 
(1.18) 
prend la forme 
(1.19) 
dans laquelle 
identifiée plus tard comme vitesse de (1.20) 
propagation 
est la constante d'atténuation, et 
(1.21) 
est la constante de longueur d'onde 
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De plus, 
llz 1/2 
= (Lt/Ct ) [Cp + Rt/Lt)/(p + Gt/C t )] 
= (Lt/C t ) ~2[(p+a+e)/(p+a_e)]lh 
= Z(p) (1.22) 
dans laque1l1e Z(p) est appelé opérateur "d'impédance caractéristique" et 
son inverse Y(p) opérateur "d'admittance caractéristique" de la ligne. 
Evidemment, les solutions de (1.16) et (1.17) dépendent grandement des 
caractères des opérateurs (1.18) et (1.22) qui à leur tour dépendent des 
constantes de la ligne; elles dépendent aussi bien des conditions initiales 
et terminales qui fixent f (t) et f (t). Il Y a, bien sûr, un nombre 
1 2 
infini de solutions de (1.16) et (1.17) correspondantes aux différentes 
constantes des lignes et aux conditions de frontières. Cependant, dans ce 
travail, on s'intéresse seulement à un cas très particulier: celui d'une 
ligne idéale sans pertes. 
1.3.4 LA LIGNE IDEALE (SANS PERTES) 
Si les pertes dans la ligne sont négligeables, Rt - 0 et Gt = 0; ce 
qui reste des équations (1.18) à (1.22) donne: 
y = (Z y ) Ih = 
t t 
z(p) = z = (z IY ) Ih 
c ~ t 
alors (1.16) et (1.17) donnent: 
(1.23) 
0..24) 
v = f (t)ezp / c + f (t)e-Zp / c 
1 2 
l = -y [f (t)e Zp / c 
c 1 
D'après le théorème de Taylor 
2 
f(t+a) = f(t) + af' (t) + ~ fIlet) + ••• 
2! 
2 
a 2 
= (1 + ap + If P + .•• ) f(t) 
(1. 25) 
(1.26) 
= e
ap f(t) (1.27) 
23. 
Si (1.27) est comparée avec (1.25) et (1.26), leurs solutions apparaissent 
immédiatement comme 
v = f (t+z/c) + f (t-z/c) 
1 2 
l = -y f (t+z/c) + Y f (t-z/c) 
. CIe 2 
(1.28) 
(1.29) 
On peut arriver aux mêmes résultats plus facilement en supposant tout sim-
plement f(t+az) comme solution de l'équation différentielle et en la 
substituant dans (1.11) - avec R~ = 0 et G~ = 0, bien sûr - qui est 
et la substitution par f(t+az) résulte en 
2 2 
a f"(t+az) = (l/c) f"(t+az) 
à partir de laquelle 
a = ± l/c 
et alors (1.28) est la solution complète. 
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Si on se demande la signification physique des solutions données par 
(1.28) et (1.29), on peut dire que n'importe quelle fonction de la forme 
f(t±z/c) ou f(Z±ct) représente une distribution rigide, ou onde progressi-
ve; car pour chaque valeur de t on trouve une valeur correspondante de z 
telle que (Z±ct) a une valeur constante et par conséquent définit un plan 
fixe sur f(Z±ct). Les valeurs correspondantes de z et t, qui définissent 
le même plan sur une onde, sont données par: 
t - z/c = À (1.30) 
2 
pour les ondes qui se propagent vers l'avant, dans le sens des z positifs, 
et 
t + z/c = À (1. 31) 
1 
pour les ondes qui se propagent vers l'arrière, dans le sens des z négatifs. 
Leur vitesse de propagation sont trouvées en différenciant (1.30) et 
(1.31), tout en se souvenant que les dérivées des constantes Àl et À2 sont 
nulles, ainsi 
dz 
dt = c = 
pour l'onde qui se propage vers l'avant, et 
dz = -c = -(L C )- V2 dt JI, JI, 
pour l'onde qui se propage vers l'arrière. 
(1.32) 
(1. 33) 
Ainsi on voit que les distributions de tension et de courant des 
(1.25) et (1.26) se propagent comme des ondes progressives et chacune peut 
constituer une onde f progressant dans le sens des z positifs et une onde 
2 
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f progressant dans le sens des z négatifs; toutes les deux ayant la même 
1 
vitesse c = On note aussi en comparant (1.25) et (1.26) que: 
V/I = (L /e ) 112 = z = l/Y pour l'onde f R- R- c 2 
(1.34) 
V/I = -(L /e )1/2 = -z = -l/Y pour l'onde f R- R- c l 
ce qui veut dire que le rapport tension/courant est constant. Il a les di-
mensions d'ohms puisqu'il représente un rapport instantané d'une tension à 
un courant. Les ondes de tension et de courant sont une réplique exacte 
l'une de l'aut~e, mais tandis que les ondes de tension et de courant pro-
gressant dans le sens des z positifs sont de même signe, celles progressant 
dans le sens des z n~gatifs sont de signes opposés (voir figure 1.8). Tout 
ceci signifie que le courant circule dans la direction de propagation d'une 
onde de tension positive. 
a) 
Î 
V V 
_---1----_· 
b) 
i 
V V 
-j,--~----
Z l 
c 
-z l 
c 
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c) 
~+i 
î 
V 
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Figure 1.8 Conventions de signe et superposition des ondes: 
a) . onde progressant vers l'avant 
b) onde progressant vers l'arrière 
c) superposition. 
Le fait que les solutions (1.25) et (1.26) contiennent simultanément 
une onde progre.ssant vers l'avant et une autre progressant vers l'arrière 
ne veut pas dire que les deux ondes doivent être actuellement présentes. 
Chaque onde en elle-même est une solution de l'équation différentielle et 
si une seule onde satisfait les conditions aux frontières, l'autre onde 
n'est pas nécessaire dans la solution, comme c'est le cas pour une ligne de 
longueur infinie et ne contenant aucune discontinuité ou changement d'impé-
dance. De l'autre côté, il ne faut pas supposer qu'une seule onde progres-
sant dans le sens positif et une autre progressant dans le sens négatif 
satisferont les conditions de toute ligne comme c'est le cas d'une ligne ne 
présentant qu'une seule discontinuité. Plus généralement, (1.25) et (1.26) 
satisfont l'équation différentielle pour n'importe quelles fonctions fI et 
f 2 et par conséquent n'importe quelles fonctions fI et f 2 satisfont l'équa-
tion différentielle, telle qu'une solution complète prend la forme: 
(1. 35) 
l = LY [f (t+z/c) - f (t-z/c)] 
C 1 2 
(1.36) 
27. 
Pour une ligne coaxiale ayant un conducteur interne de rayon a, un 
conducteur externe de rayon b et contenant un diélectrique de permittivité 
37 
E, les calculs de L~ et C~ donnent : 
L~ = (~~/2TI)~n(b/a) (1.37) 
(1.38) 
où ~ est la perméabilité magnétique du vide, ~ la perméabilité magnétique 
relative des conducteurs qui sont présumés non-ferromagnétiques, E est la 
permittivité diélectrique du vide et E* la permittivité relative du maté-
riel diélectrique remplissant la ligne. 
Alors, l a vitesse de propagation devient: 
10 *- 1"/2 
C = 3 x 10 E 
et l'impédance de la ligne devient: 
-1 
cm. sec. 
Z = 60 E*- 112 ~n(b/a) ohms 
c 
(1.39) 
(1.40) 
On note d'après les équations (1.39) et (1.40) que dans une ligne cQaxiale 
vide (E* = 1) les ondes de tension et de courant se propagent à la vitesse 
10 - 1 de la lumière (co = 3 x 10 cm.sec. ) et que l'impédance deviendra une 
constante (Zo = 60~n(b/a» qui dépend uniquement du rapport des rayons. La 
présence d'un diélectrique dans la ligne diminuera et la vitesse de propa-
gation et l'impédance par un facteur (E*- V2) qui dépend uniquement de la 
nature du matériel diélectrique remplissant la ligne. 
1.3.5 REFLECTION A LA SURFACE D'UNE DISCONTINUITE 
Quand une ligne de transmission contient un changement d'impédance, 
28. 
une partie de l'onde incidente est réfléchie et l'autre partie est transmi-
se. La première se propage dans le sens des z négatifs affectée d'une im-
pédance n€gative (-Z ), tandis que la deuxième partie, l'onde transmise, se 
c 
propage (comme l'onde incidente) dans le sens des z positifs affectée d'une 
impédance positive (+Z ), (voir figure 1.8). La forme et l'amplitude de la 
c 
partie réfléchie (ou transmise) ne dépend que de deux facteurs, soit la 
nature de l'onde incidente et la discontinuité, qui est dans notre cas un 
changement abrupt du milieu diélectrique. Dans la section suivante, on va 
dériver la relation qui existe entre la fonction de réponse diélectrique, 
~(t), d'une part et les tensions incidentes et réfléchies, Vo(t) et R(t), 
d'autre part. Cela dans le cas d'un échantillon diélectrique contenu dans 
une ligne de transmission terminée par son impédance caractéristique, Zoo 
1.4 REPONSE D1 UN ECHANTILLON DIELECTRIQUE DANS UNE LIGNE TERMINEE PAR 
SON IMPEDANCE CARACTERISTIQUE 
Dans l'arrangement expérimental montré dans la figure 1.9, un échan-
tillon de longueur finie, t, est inséré dans la ligne -coaxiale supposée 
Diode 
~ 
Tunnel 
Figure 1.9 
Echan-
tillonneur 
Oscilloscope 
1 
o 
Dielec. 
Arrangement expérimental pour une section diélectri-
que dans une ligne terminée par son impédance carac-
téristique. 
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sans pertes et qui est terminée par son impédance caractéristique Z = Z . 
a c 
Cette situation peut être illustrée par une demi-ligne de longueur t et 
d'impédance Z , impédance du milieu diélectrique, suivie d'une "impédance 
c 
terminale" Zo placée au bout de la ligne (z=t) (voir figure 1.10). Z est 
u 
l'impédance équivalente de la section diélectrique plus la terminaison Zo 
en parallèle. On représente l'impulsion de tension incidente par Vo(t) et 
l'impulsion de tension réfléchie par R(t). 
z'-----
z 
u 
[
Zc 1-------- t -------1 
r 1 , 
-r-- +---1 z=O 
, 
.10. 
Figure 1.10 Le tronçon de ligne de longueur t terminé 
par Z • 
a 
l 
--~ z Z a 
r 
A l'aide des relations dérivées dans une section précédente et qui 
sont résumées dans le table.au suivant, on déterminera alors facilement les 
fonctions f et f , et on leur trouve une interprétation physique. 
2 1 
v (t, z) = f (t-z/c) + f (t+z/c) (1.28') 
2 1 
l (t, z) = Y [f (t-z/c) - f (t+z/c)] 
c 2 1 
(1.29') (1.41) 
Z = y -1 (L /C ) 112 (1. 34') = 
c c t t 
En effet, à z = ° on a V(t,O)/I(t,O) = Z , ce qui fournit la condition: 
u 
f
2 
(t) + f1(t) . Z 
= -.!! (1.42) 
f
2 
(t) - f (t) 
1 Zc 
et les rapports: 
f (t,z) fI Ct ~O) 1 
= Pz = Po f (t ,z) f
2 
(t,O) 2 
(1. 43) 
La solution apparaît sous la forme: 
a) V( t, z) = [f (t-z/c)](l+p ) 
2 z 
(1.44) 
l( t, z) 
f 2 (t-z/c) (l-p ) = 
Zo 
z 
b) 
Le nombre complexe p est appelé "coefficient de réflexion". En faisant 
z = 0, on obtient: 
a) 
(1.45) 
b) 
f 2 (t) 
l(t,O) C · (l-p ) 
a Z 
o 
Dans la configuration qui nous intéresse, f (t) n'est que l'impulsion de 
2 
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tension incidente, V (t), et f (t), (=P f (t», n'est que la tension réf1é-
o 1 0 2 
chie R(t). 
Au temps t .= ° et à la surface de séparation air-diélectrique (z=O), la 
tension totale V(t) est donnée d'après l'équation (1.45-a) par: 
z = ° (1.46) 
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Pour des échantillons non-magnétiques, ayant une perméabilité magnétique 
~ = 1, l'équation (1.6) relie la tension V = V(t,z) au courant l = l(t,z) 
sur tous les points de la ligne par: 
aV 
az- L ~ t at (1.47) 
Pour la ligne vide (Gt=O) précédant la section diélectrique, l et V sont 
reliés par l'équation (1.8) : 
al _ C av 
ai - - t at z < 0 (1.48) 
Le courant let) à z = 0 est donné par l'équation (1.45-b) qui s'écrit 
coume: 
l( t) = zl [V (t) -R( t) ] 
o 0 
, z = 0 (1.49) 
Pour un matériel diélectrique non-conducteur (0=0), Z · = (L /C ) 1/2 et 
ott . 
c = c 
o 
1/2 
= (CtLt ) est la vitesse de propagation dans une ligne vide. 
Dans la section diélectrique, 0 < z < t, la deuxième équation de 
propagation (1.48) est remplacée par: 
al ~ az - - at 
z > 0 (1.50) 
et cela pour tenir compte de l'effet du diélectrique sur la propagation de 
l'onde dans cette section. La charge électrique Q étant donnée par l'équa-
tion (1.3) avec C = Ct pour une unité de longueur de la ligne. Puisque la 
ligne est terminée par son impédance caractéristique, la condition de 
frontière à z = t devient: 
I(t,t) 
1 . . 
= z V(t,t) 
o 
32. 
(1.51) 
Si t est petit on peut rapprocher I(t,t) etV(t,t) en termes de I(t,O) et 
V(t,O) au moyen d'un développement en séries de Taylor jusqu'au 3ième ordre 
en puissances de t: 
I(t,t) I(t,O) + t (~~Lo + lR,2 (a'r) 1 3 (a'r) = + )Tt 2 dZ 3 z=O dZ 2 z=O (1.52) 
V(t,t) = V(t,O) + t (~~) + !.t2 (a'v) + ~' (::~ ) 2 dZ 2 3! z=O 
z=O z=O 
(1.53) 
Insérant les valeurs de V(t,O) et I(t,O) des équations (1.46) et (1.49), 
les dérivées de (1.47), (1.48) et (1.50), en en appliquant la condition de 
frontière à z = t, on obtient après arrangement le résultat au 3ième ordre 
(pour un calcul détaillé se référer à l'appendice A, équation A.18): 
t 
(t/2C)ddt ! dt'[(Eoo-l)Ô(t') + ~(t')][Vo(t-t') - R(t-t')] 
o 
• 1 2·· 1 3 ••• 
= R(t) + (t/c)R(t) + 2(t/c) R(t) + )T(t/c) R (t) (1.54) 
où R(t) est affecté de signe (-) par convenance. Il faut noter ici que les 
23 ' termes d'ordre t et i impliquant V s'annulent. Bien que les termes 
o 
v (t) et R(t) dans l'équation (1.54) sont évalués à zéro, on peut en prati-
o 
que les remplacer par les signaux vus par l'échantillonneur à A' (qui est 
placé à z<O) pourvu qu'on tienne compte des nouveaux temps de propagation. 
La ligne entre l'échantillonneur et le diélectrique est supposée sans 
effet sur les signaux. 
L'équation (1.54) reliant la fonction de réponse diélectrique, ~(t), 
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à la tension réfléchie, R(t), est générale et applicable à n'importe quelle 
fonction de tension incidente V (t). Cependant, dans ce travail, on s'in-
o 
téressera tout particulièrement à urie seule fonction de tension Vo(t): sa 
forme est montrée dans la figure 1.11. Cette impulsion peut être décrite 
de façon approximative par une rampe finie avec une montée linéaire jusqu'à 
une valeur constante V
o 
en un temps Tm qui s'appelle temps de montée de 
l'impulsion. La forme analytique de Vo(t) est donnée par l'équation sui-
vante: 
V(t) 
o 
V (t) 
o . 
Rampe 
o 
V t/T 
o m 
V 
o 
T 
m 
pour 0 ~ t ~ T 
m 
pour t > T 
m 
V (t) 
o 
Figur~ 1.11 Forme d'impulsion incidente Vo(t). 
(1.55) 
temps 
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Vu la nature de cette impulsion, la réponse diélectrique R(t) à cette im-
pulsion est en général une fonction exponentielle, ou linéaire de t; il en 
découle que les termes d'ordre t 2 et t 3 impliquant respectivement la 2ième 
et la 3ième dérivée de R(t) sont en comparaison négligeables, ou nulles. 
Alors le développement en séries de Taylor de V(t,!) et let,!) peut être 
arrêté avec le terme d'ordre t et par conséquent l'équation (1.54) se ré-
duit à: 
t (t/2c)d~ ~ dt'[(Eoo-l)ô(t') 
o 
+ ~(t')][V (t-t') - R(t-t')] 
o 
= R(t) + (t/c)R(t) 
pour l'impulsion de tension Vo(t) de la figure 1.11. 
(1.56) 
Bien que notre intérêt principal reste dans la relation qui lie ~(t) 
avec la réponse R(t) pour des temps t > T , il n'en reste pas moins que des 
m 
analyses pour t < T sont nécessaires pour tenir compte de l'effet d'un 
m 
temps de montée fini sur cette relation. Ainsi, après avoir mis V (t-t') 
o 
sous sa forme Vo(t-t')/T
m 
dans l'équation (1.56), une simple intégration et 
un réarrangement des termes nous donnent (A.25') pour t < T : 
m 
= (2cT ft) R(t) + 2T R(t) 
m V
o 
m V
o 
d 
+ T d m t 
t f dt'[(Eoo-l)li(t') 
o 
+ ~(t')l(t-t') 
. V (1.57) 
o 
Dans cette équation, la relation entre ~(t) et R(t) n'est pas directe et 
elle est compliquée par la présence de l'intégrale de superposition de ~(t) 
et R(t) du côté droit de l'équation. Cependant, on peut évaluer cette 
intégrale en utilisant une méthode itérative qui consiste à faire plusieurs 
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itérations à partir d'une relation de départ qui est elle-même une approxi-
mation d'ordre inférieur. Dans une approximation au premier ordre faite 
29 par Fellner-Feldegg pour des échantillons minces, la relation entre ~(t) 
et R(t) est donnée par l'équation: 
~ (2cT l'X,) R(t) 
m V 
o 
qui peut encore s'écrire comme: 
t t 
. 
t < T 
m 
~ dt'[(Eoo-l)Ô(t') + ~(t')J ~ ~ dt' (2cT /9.) R(t') 
m V , t < T m 
o 0 o 
(1.58) 
(1.59) 
Remplaçant dans l'équation (1.57), [(Eoo-l)Ô(t') + ~(t')J par son équivalent 
sous l'intégrale on obtient (A.28): 
= (2cT
m
/'X,) RV(t) +2T R(t) 
m . V . 
o 0 
t 
2 
+ (2cT l'X,) 
m J dt' 
o 
(1.60) 
Les calculs de Cole sont basés sur les équations (1.57) et (1.60). 
Pour avoir une meilleure évaluation de l'intégrale de superposition de 
(1.57), on effectue une deuxième itération en se servant cette fois-ci du 
résultat de 2ième ordre fourni par (1.60). Ce qui nous amène, après inté-
gration partielle et réarrangement des termes, à la relation finale sui-
vante (A.33') pour t < T : 
m 
= (2cT
m
l 'X,) RV( t) + 2T R( t) . 
. m V 
o 0 
t J dt,R(~') 
o 0 
R(t-t') V ,t < Tm 
o 
(1. b 1 ) 
Pour t > Tm' la solution de l'équation (1.56) (pour Va(t) = Va équation 
(1.53» est donnée après intégration par (A.36'): 
1 
+-T 
m 
+ 
t t f dt'~(t') ~ (2c/~) J dt' 
t-T a 
m 
R(t' ) 
V 
a 
+ ~(t')] R(t~t') , t > Tm 
a 
(1.62) 
L'intégrale du côté gauche de l'équation (1.62) n'est que la moyenne de 
~(t) sur l'intervalle [t-T ,t] qu'on peut rendre approximativement par 
m 
~(t-!T). Quant à l'intégrale de superposition du côté droit de (1.62), 
m 
elle peut être évaluée comme pour t > T à partir du résultat de premier 
m 
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ordre obtenu pour des échantillons minces. Sous forme intégrée, ce résul-
tat est le suivant: 
t 
(Eoo-l) + Ht-!T
m
) rv (2c/'i) 1 dt' R(~') 
a a 
t > T 
m 
(1.63) 
L'équation (1.63) est une bonne approximation de ~(t) mais seulement pour 
des échantillons de très faibles épaisseurs, exemple: R(t) « V. Après 
li 
une première itération, la solution de deuxième ordre est donnée par 
(A.39') : 
(E -1) + ~(t-!T ) = (2c/'i) 
. 00 m 
t J dt' 
a 
t 
R(t') + R(t) + (2c/'i) J dt' 
V V 
a a a . 
. T 
+ (2c/~) J mdt , [Tm R(~') _ R(~')] R(t~t') 
a a a a 
t > T 
m 
R(t')R(t-t') 
V V 
a a 
(1.64) 
Dans l'appendice A, on considère l'évaluation de la dernière intégrale du 
côté droit de l'équation (1.64) et on montre qu'elle peut être exprimée de 
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R(T ) R(t) 
façon approximative par (cT /~) vm -v--- ce qui nous amène à la forme 
m 0 0 
finale de l'équation au second ordre (A.40') qui est la suivante: 
t t 
(e: -1) + 4l(t-!T ) = (2c/~) J dt' R(t') + (2c/~) J dt' R(t') R(t-t') 
00 tl 0 vo 0 Vo Vo 
, t > T 
m 
(1.65) 
Après une deuxième itération, on obtient l'équation au troisième ordre de 
(e: -1) + 4l(t-!T ) pour t > T et qui a la forme suivante (A.49'): 
00 m m 
t t 
(e: -1) + 4l(t-!T ) = (2c/~) ~ dt' R(t') + (2c/~) 1 dt' R(t') R(t-t') 
00 m 0 Vo 0 Vo Vo 
t 
+ (2c/~) J dt' R(t-t') 
o Vo ft • du R(u) R( t' - u) o Vo Vo 
[ 
R(T ) 
+ 2 ~ (2 - (cTm/~» m 
Vo . 
t > T 
m 
(1.66) 
Les équations (1.61) et (1.66) sont celles qui vont nous permettre 
une évaluation directe de la fonction de réponse diélectrique 4l(t) à partir 
qe la mesure de l'impulsion réfléchie R(t). 
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1.5 COMPORTEXENTINSTANTANE 
Les équations développées dans ce chapitre ne peuvent pas prédire le 
comportement instantané du diélectrique, car elles ne tiennent pas compte 
du temps de propagation dans l'échantillon. Le temps fini qui sépare les 
multiples réflèxions internes dans le diélectrique mène à des relations 
plus compliquées entre l'onde réfléchie et la fonction de réponse diélec-
trique. L'étude d'un tel comportement demande des analyses plus détaillées 
qui sont basées en général sur les transformées de Laplace de R(t). Mais 
ces analyses nécessitent l'utilisation de longs échantillons diélectriques, 
ceci pour pouvoir isoler la première réflexion qui se produit à la première 
surface12 ,21 (air-diélectrique) car autrement ces analyses n'ont pas de 
solutions analytiques connues et par conséquent nécessitent des techniques 
numériques sophistiquées. * Si cependant E n'est pas trop grand et ne 
dépend pas de la fréquence dans la région d'intérêt, on peut avoir des 
résultats analytiques 34 pour R(t). A part de fournir des renseignements 
utiles sur le comportement instantané qe R(t), ces résultats supplémentent 
les analyses pour des temps plus longs. 
* La permittivité complexe, E (s), est reliées à ~(t) par: 
(1.67) 
où ~(s) est la transformée de Laplace de ~(t), ~(s) est donnée par: 
00 ~(s) =~~(t)} = ~ e-st~(t)dt 
o 
8 étant la variable de transformation et elle est remplacée par iw, où 
* w = 2IT x fréquence, pour obtenir E (w). D'autre part, la réponse dans le 
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domaine de la fréquence d'un échantillon diélectrique, de longueur t inséré 
dans une ligne de transmission terminée par son impédance caractéristique, 
est reliée à l'impulsion incidente par la relation suivante5 : 
r(s) 
* 1/ 
= p* 1-exp (-2R.E 2 s/ c) 
1-p* exp( -2R.E* 1/2 s/ c) 
v 0 (s) (1.68) 
et le coefficient de réflexion p* est donné par: 
p * = (1 _ E * 1/2) / (1 + E * 1/2 ) (1.69) 
Dans l'équation (1.68) la quantité c représente la vitesse de propagation 
de l'onde de tension dans une ligne vide (0.3 mm/psec.). Les grandeurs 
* R(t), r(s) et p sont affectées de signe (-) pour rendre positif leur par-
tie réelle. vo(s) et r(s) sont les transformées de Laplace de Vo(t) et 
R(t) • 
Si on considère le cas où s~(s) de l'équation (1.67) est assez petite pour 
justifier un développement de E* Y2en puissances de s~(s), ne retenant que 
les termes d'ordre premier, on obtient: 
* 11 If 11: E 2 ~ E 2 + s~(s) /2E 2 
00 00 
(1. 70) 
Co~e la permittivité limite à hautes fréquences, Eoo' est supposée constan-
te, le facteur exp(-2R.E:oo~s/c) a alors la propriété de décaler la transfor-
mée inverse de Laplace dans le domaine du temps: 
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où F(t) est la transformée inverse de f(s) et Too = (21 E~V2/c). 
L'utilisation des approximations de l'équation (1.70) dans le déve-
~ *2 * V2 loppement du denominateur [l-P exp (-21E s/c)J de l'équation (1.68) pour 
r(s) donne une série de réflexions à des instantanés de temps qui sont de 
multiples de Too dans le domaine du temps, cependant si la valeur de Eoo est 
entre 2 et 4 (comme c'est le cas pour plusieurs diélectriques polaires), 
2 112 112 2 
alors P = [(E -l)/(E +l)J est entre 0.03 et 0.09, et pour une 
00 00 00 
approximation utile ces réflexions peuvent être négligées. La transformée 
de Laplace d'une rampe finie Vo(t), avec un temps àe montée Tm' est donnée 
par vo(s) quia la forme suivante: 
(1. 71) 
et l'équation (1.68) pour r(s) devient en négligeant les termes de second 
ordre en Poo et s~(s) 
r(s) _1 V-
o 
- --2 
T s 
m 
( l-exp (-Tm.)) + (t/Em ,/, cl s'~ (s) exp ( -Tm.)] X 
[l-exp(-T s)J 
m 
x 
(1. 72) 
Le signal réfléchi R(t) prédit par cette équation a quatre régions distinc-
tes séparées par des discontinuités aux temps T , T et T +T. La réponse m 00 m 00 
à la polarisation instantanée caractérisée par Eoo est une onde de forme 
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trapézoidale, à laquelle s'ajoute une somme algébrique des intégrales de 
~(t) =~l{s~(s)} qui sont décalées dans le temps. Cette somme approche 
• ~(t) pour des temps plus longs. Pour une substance diélectrique de type 
Debye, la forme analytique de ~(s) est rapprochée par: 
(1. 73) 
où Eo est la permittivité limite à basse fréquence et T est le temps de 
relaxation. Le comportement d'un tel diélectrique a été calculé
34 (voir 
figure (1.12» pour le cas où = 2 .25 et T '= lOT , pour m 
trois valeurs différentes de ~ tels que T =!T, T et 2T . 
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Figure 1.12 Signal R(t) calculé pour un échantillon avec un 
temps de relaxation T = lOT pour des longueurs 
correspondantes à T =!T ,mT et 2T . 
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Les valeurs calculées de (2cT
m
/i)R(t)/Vo sont tracées en fonction du temps 
exprimé en unités de Tm' avec le signal réfléchi Roo(t) dû à Coo montré en 
ligne pointillée. De l'équation (1.73), la surface engendrée par Roo(t) 
jusqu'au temps Too + Tm sera donnée par: 
2 
qui pour Poo «1 approche de très près la .valeur (coo-l). Il faut noter 
ici que la différence R(t) - R (t) est ainsi attribuée au comportement 
00 
initial de ~(t) et peut donner des informations utiles. 
1.6 SOMMAIRE 
Dans ce chapitre nous dérivons une formule mathématique qui 
relie l'onde progressive dans une ligne de transmission à la nature du mi-
lieu de propagation. Nous montrons dans le cas d'une discontinuité 
présente dans une ligne sans pertes, qu'il existe une relation générale 
entre la tension incidente et les réflexions provenant de cette disconti-
nuité, et que cette relation ne dépend que de deux facteurs, soit la géomé-
trie de la ligne et la nature de la discontinuité. 
Nous étudions en particulier la propagation d'un échelon de 
tension ayant un temps de montée fini dans une ligne de transmission sans 
pertes, contenant une discontinuité diélectrique et terminée par son impé-
dance caractéristique et nous avons dérivé des relations mathématiques qui, 
à partir des réflexions provenant de la discontinuité, nous permettent de 
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calculer la fonction de réponse diélectrique et en conséquence les proprié-
tés diélectriques du matériel diélectrique qui forme la discontinuité. 
CHAPITRE II 
EQUIPEMENT EXPERIMENTAL . 
2.1 PRINCIPE D'OPERATION 
Le spectromètre dans le domaine du temps est constitué d'un généra-
teur d'impulsions qui produit des échelons de tension ayant un temps de 
montée très rapide, un échantillonneur qui transforme un signal de haute 
fréquence en un signal de basse fréquence, et un oscilloscope ou n'importe 
quel autre appareil d'affichage des données. La figure 2.1 montre un 
Géné.lmpu 
-F 
Z 
0 
Figure 2.1 
A' B' C' 1" R, 
Echan-
tillonneur 
Zo Z Zo c 
Oscilloscope 
Diagramme schématique d'un spectromètre dans le domaine 
du temps. 
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diagramme schématique pour le cas de réflexion où un échantillon diélectri-
que de faible épaisseur, t, est contenu dans la ligne coaxiale terminée par 
son impédance caractéristique Z. Puisque l'on est uniquement concerné par 
o 
les réflexions qui nous proviennent de la section diélectrique, l'échan-
tillonneur est placé entre le générateur d'impulsions et l'échantillon 
diélectrique. 
Les réflexions multiples entre B' et C' continuent jusqu'à ce q~e 
toute l'énergie de l'onde incidente soit réfléchie vers l'arrière et ainsi 
absorbée par le générateur. Dans le cas où il n'y a pas de pertes dans le 
milieu diélectrique, le spectre des réflexions converge vers l'amplitude V
o 
de l'impulsion incidente. La tension totale V(t) est alors donnée par: 
V(t) = Vo(t) + R(t) 
où V(t) est la tension de l'impulsion incidente et R(t) est la tension 
correspondante au spectre de réflexions multiples provenant du milieu dié-
lectrique. Une forme typique de V(t) est montrée dans la figure 2.2 pour 
un échantillon d'eau ayant une épaisseur, t, relativement grande (t=5cm). 
Dans cette figure, on distingue bien les plateaux multiples qui séparent 
les réflexions sur les surfaces de l'échantillon diélectrique. La longueur 
de ces plateaux dépend de l'épaisseur et de la nature du milieu diélectri-
que présent dans la ligne. Cependant, dans nos calculs théoriques, nous ne 
considérons que des échantillons minces pour justifier le développement en 
séries de Taylor de la tension et du courant en puissances de t (voir équa-
tians (1.52) et (1.53». Dans ce cas, t est petit et le délai entre les 
réflexions est presque nul. Alors les discontinuités dans la tension ré-
fléchie tendent vers une limite menant ainsi à un signal continu R(t) 
illustré dans la figure 2.3. 
V(t) 
A 
JI' ~ 
~ 
o 
• 
o 
o 
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Figure 2.2 Forme typique deV(t) pour un échantillon diélec-
trique de longueur finie contenu dans une ligne 
coaxiale terminée par son impédance caractéristique. 
20 40 60 
Figure 2.3 Porme typique de V(t) pour un échantillon mince 
contenu dans une ligne coaxiale terminée par son 
impédance caractéristique. 
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2.2 MONTAGE EXPERIMENTAL 
Le montage expérimental réalisé dans le laboratoire est montré dans 
la photo ci-dessous. Cet équipement peut être divisé en trois groupes, 
chaque groupe formé de deux ou plusieurs appareils électroniques. Ces 
groupes sont les suivants: le spectromètre, le groupe d'acquisition des 
données et le groupe de confinement de l'échantillon diélectrique. Tout 
en étant indépendant des deux autres, chaque groupe joue un rôle principal 
dans le déroulement de l'expérience. Les fonctions et les caractéristiques 
de ces groupeR sont décrites dans les paragraphes suivants. 
Figure 2.4 Photo du montage expérimental. 
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1) Générateur d'impulsions HP-ll05A. 
2) Diode Tunnel HP-ll06B. 
3) Prééchantillonneur HP-1430C. 
4) Amplificateur vertical HP-181lA. 
5) Oscilloscope HP-18lA. 
6) Générateur de signaux HP-909A. 
7) Ligne coaxiale. 
8) Bloc d'exploitation des données DIDAC-800. 
9) Tiroir fonctionnel H-26. 
10) Tiroir fonctionnel H-23. 
Il) Enregistreur graphique X-y HP-7045. 
12) Télétype .33 TAC. 
13) Contrôleur de température INRECO 11901. 
14) Cylindre d'azote liquide. 
Figùre 2.5 Identification des différents appareils. 
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2.3 SPECTROMETRE DANS LE DOMAINE DU TEMPS 
Le spectromètre dans le domaine du temps est l'élément de base parmi 
tous les groupes. Sa fonction principale consiste à exciter le système 
physique sous étude (la ligne coaxiale avec la section remplie de diélec-
trique) par une impulsion de tension en forme d'échelon, à acquérir par 
voie d'échantillonnage la réponse à cette excitation et à transmettre cell~ 
ci à un système d'affichage approprié pour fin d'analyse. Les différents 
appareils électroniques qui forment ce sous-ensemble sont: le générateur 
d'impulsions, le prééchantillonneur, l'amplificateur vertical et échan-
tillonneur à base de temps et l'oscilloscope d'affichage, ainsi que leurs 
accessoires. 
2.3.1 GENERATEUR D'IMPULSIONS 
Le générateur d'impulsions modèle HP-l105A et la diode tunnel 
HP-ll06B qui lui est associée, sont combinés ensemble pour produire le si-
gnal d'excitation dynamique du système diélectrique sous étude. L'impul-
sion produite par une telle combinaison est un échelon de tension ayant un 
temps de montée de 20 psec. (moins que 28 psec. quand il est observé en 
utilisant l'échantillonneur HP-118lA/1430C et de durée de 3 ~s approximati-
vement). L'échelon est répété à une fréquence variable de 0 à 100 kHz 
dépendant du déclenchement extérne. Son amplitude est d'un peu plus de 
200 mV et diminue d'environ 3% dans les premières 100 nsec .. Le dépasse-
ment est d'environ 7.5% (voir figure 2.6). 
Dans cette combinaison, le générateur d'impulsions (1105A) joue le 
rôle d'excitateur de la diode tunnel. Il est formé principalement d'une 
source de tension régularisée, d'un circuit de déclenchement et d'un 
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Figure 2.6 Echelon produit par la combinaison HP-ll05A/ll06B 
a) chute caractéristique de l'impulsion 
b) temps de montée et dépassement. 
circuit de contrôle de sensibilité pour optimiser le fonctionnement de la 
diode tunnel. La source de tension de basse impédance amène la diode à un 
niveau stable préalable au déclenchement d'une impulsion. Le déclenchement 
se fait par l'entremise du circuit de déclenchement situé à l'entrée du 
générateur. La sortie du générateur est régularisée pour minimiser les 
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excitations aléatoires .de la diode; en plus, cette sortie est isolée de 
façon à empêcher l'entrée des réflexions d'impulsions provenant de la 
diode. La diode est contenue dans une monture munie de plusieurs composan-
tes d'isolation mécanique et des éléments pour équilibrer l'impédance ca-
ractéristique du système et obtenir ainsi un fonctionnement qui retient le 
mieux possible le temps de montée rapide qui caractérise la diode tunnel. 
La connexion entre le générateur d'impulsions (1105A) et la monture de la 
diode tunnel (1106B) se fait avec un cable coaxial (HP-10132A) de 50 ohms 
d'impédance et de 6 pieds de longueur. 
2.3.2 PREECHANTILLONNEUR 
Le prééchantillonneurmodèle HP-1430C avec l'amplificateur de 
tension HP-1811A décrit dans le paragraphe suivant, forment ensemble un 
système d'échantillonnage à base de temps. Doté de deux canaux, ce système 
a un temps de réponse de 20 psec. et une large bande d'opération qui 
s'étend du DC jusqu'à 18 GHz. Ce type d'échantillonneur a plusieurs avan-
tages sur ceux de type conventionnel, sa conception "feedthrough" permet 
d'utiliser le système physique sous étude comme charge plutôt que comme une 
terminaison interne artificielle. Chaque entrée/sortie de l'échantillon-
neur est un connecteur de 50 ohms type "feedthrough". Un signal appliqué à 
l'entrée passe à travers le bloc prééchantillonneur de 50 ohms jusqu'à la 
sortie sans subir d'atténuation et pratiquement sans perturbation. Ceci 
permet à l'échantillonneur d'être connecté en série avec le système physi-
que sous étude et cela avec un minimum de dérangement du signal. 
52. 
2.3.3 AMPLIFICATEUR ET ECHANTILLONNAGE A BASE DE TEMPS 
L'amplificateur d'échantillonnage modèle HP-118lA, combiné avec le 
prééchantillonneur l430C décrit dans le paragraphe précédent permettent 
l'observation du signal sous les conditions dynamiques de l'expérience. Le 
système d'affichage par échantillonnage diffère du système d'affichage de 
type conventionnel par le fait suivant: au lieu d'afficher la forme com-
pIète de chaque impulsion venant de la droite, le système ne mesure que la 
tension de l'impulsion à un moment particulier de temps. Ceci se répète 
sur une série d'impulsions, le moment de temps de la mesure de tension 
étant décalé régulièrement d'une impulsion à la suivante. La juxtaposition 
de ces mesures instantanées de tension, décalées dans le temps, reproduit 
alors la forme de l'impulsion-type venant de la diode (voir figure 2.7). 
llt 
1 
Figure 2.7 
Opération échantillonnage 
1) signal affiché 
2) points échantillonnés 
3) signal d'entrée 
4) signal déclencheur 
5) rampe de chronométrage 
6) niveau de référence DC 
7) niveau de référence DC-
tension de balayage 
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Cette méthode de transformation d'un signal de haute fréquence en un signal 
de basse fréquence nous permet d'observer des signaux de très courtes du-
rées sous les conditions dynamiques, chose impossible avec les oscillosco-
pes conventionnels (où le signal disparaît dans le système de mesure) à 
cause de leur temps de réponse qui est souvent plus long que la durée du 
signal à mesurer. Cet amplificateur a un temps de montée d'environ 20 
psec. et une large bande qui s'étend du DC jusqu'à 18 GHz. Son bruit de 
fond est d'environ la mV et sa distorsion à basse fréquence est de l'ordre 
de 5%. La différence de temps entre les deux canaux d'échantillonnage 
A et B est inférieure à 5 psec. et sa réponse dynamique est de ± 1 volt. 
Pour afficher les mesures, l'amplificateur est relié à un oscillos-
cope à mémoire modèle HP-18lA. En plus de l'affichage sur l'écran de 
l'oscilloscope du contenu de chaque canal individuel, plusieurs combinai-
sons d'affichage sont possibles avec cet amplificateur. Dans le mode 
d'affichage alternatif, les deux signaux échantillonnés par les canaux 
A et B sont représentés simultanément, l'affichage s'alterne entre les deux 
canaux à chaque prise d'un nouveau signal. Le mode A versus B représente 
le signal du canal A comme étant la déflection de l'axe-Y et le signal du 
canal B comme étant la déflection de l'axe-X. Dans le mode A + B les deux 
signaux sont additionnés algébriquement formant ainsi un seul signal compo-
sé. En utilisant le commutateur de polarité, chacun des deux canaux peut 
être inverti permettant ainsi un affichage différentiel (± A ± B). Dans · 
notre montage, seulement le mode d'affichage individuel éta.it utilisé. 
Le modèle l8llA offre 18 positions calibrées de "temps/division" 
allant de 5 ~sec/div. jusqu'à 0.01 nsec/div. et une déviation verticale 
allant de 200 mY/div. jusqu'à 2 mV/div .. Ce modèle est muni d'un potentio-
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mètre "SCAN" qui permet l'enregistrement manuel des résultats d'échan-
tillonnage en utilisant un enregistreur graphique X-Y. 
2.3.4 OSCILLOSCOPE 
Les signaux échantillonnés par le système 1430C/1811A sont envoyés 
dans le tube à rayons cathodiques d'un oscilloscope modèle HP-18lA à fin 
d'affichage. Cet oscilloscope à persistance variable est muni d'une mémoi-
re d'emmagasinage pour retenir les signaux le plus longtemps possible. 
2.3.5 CHARGES ADAPTEES, ATTENUATEURS ET LIGNES COAXIALES 
Les terminaisons modêle HP-909A sont des charges de basse réflecti-
vité qui servent à terminer les lignes coaxiales de 50 ohms dans leur impé-
dance caractéristique. Le modèle 909A a une large bande d'opération, il 
couvre le domaine de fréquences allant du continu à 18 GHz. En plus, ce 
modèle est muni d'un connecteur de précision de marque AMPHENOL (APC-7). 
Ce type de connecteur a un taux de fuite RF extrêmement faible . 
. Si l'amplitude du signal présent à l'entrée du prééchantillonneur 
1430C dépasse la valeur maximale acceptable de ± l volt, il faut utiliser 
des atténuateurs coaxiaux pour réduire cette amplitude à l'intérieur des 
limites dynamiques d'admission de l'appareil. L'atténuateur utilisé est 
de type HP-8491A qui a un facteur d'atténuation fixe de 20 dB et une impé-
dance de 50 ohms. Cet atténuateur couvre une large bande de fréquence avec 
une atténuation uniforme et avec une excellente linéarité de phase. 
La connexion entre l'échantillonneur 1430C et la cellule diélectri-
que se fait au moyen des lignes coaxiales de précision. Ces lignes ont un 
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diamètre standard de 7 mm, une longueur de 10 ou 20 cm et elles sont munies 
d'un connecteur A!1PHENOL (APC-7) à chaque bout (voir figure 2.8). Ce sont 
1 2 3 4 5 
-.-() . _-....-, <ti~) )J--()----
Figure 2.8 Ligne coaxiale 
1) connecteur AMPHENOL 
2) vis de contact 
3) disque en plastique 
4) conducteur central 
5) conducteur externe. 
des lignes sans pertes, la déviation maximale de leur impédance caractéris-
tique de 50 ohms est de ± 0.2%. Le conducteur interne est bien centré et 
il est tenu en position par deux disques en plastique qui viennent 
s'appuyer sur les deux bouts du conducteur externe à l'aide des vis de 
contact. A cause de leur faible coefficient de réflexion (0.018 + 0.01 x 
fréquence en GHz), ces lignes portent les signaux avec un minimum de per-
turbation et pratiquement sans atténuation. 
2.4 GROUPE D'ACQUISITION DES DONNEES 
L'acquisition des résultats d'échantilionnage peut se faire de façon 
manuelle ou de façon automatique. Dans le premier cas, le signal analogi-
que représenté sur l'écran de l'oscilloscope est pris directement à la sor-
tie arrière de celui-ci. Une vis de contrôle "SCAN", situé sur le panneau 
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avant de l'amplificateur vertical, nous permet d'exécuter un balayage 
manuel du signal qui sera alors reproduit sur un papier graphique à l'aide 
d'un enregistreur X-Y. La numérisation du signal analogique se fait 
ensuite à la main en prélevant plusieurs points à des intervalles réguliers 
sur le graphique et en mesurant l'amplitude du signal à l'aide d'une règle 
graduée. 
Bien que ce soit la méthode la plus simple et la moins coûteuse, 
puisqu'elle ne requiert qu'un traçeur X-Y, il n'en reste pas moins que 
cette façon manuelle d'acquérir les données est sujette à plusieurs désa-
vantages dont les principaux sont: le manque de précision, l'impossibilité 
d'éliminer le bruit de fond et la lenteur d'exécution de l'analyse du 
signal. 
Tous ces proplèmes sont surmontés par l'utilisation d'un ensemble 
de traitement statistique des données. Dans ce cas, le système d'acquisi-
tion est plus perfectionné. Il est constitué principalement de l'ense~ble 
DIDAC 800 et des enregistreurs des données qui lui sont associés et qui 
forment un analyseur multicanaux avec prélèvement statistique des données à 
l'entrée. 
L'ensemble DIDAC 800 se compose d'un bloc d'exploitation fixe SA43 
et des tiroirs fonctionnels interchangeables prenant place dans le bloc. 
Le bloc fixe comprend: une mémoire permanente de 800 canaux divisée en 
quatre sous-groupes de 200 canaux chaque, un oscilloscope permettant la 
visualisation des contenus de la mémoire, des circuits de calcul ainsi que 
des commandes correspondantes destinées à effectuer des opérations sur les 
contenus de la mémoire et les transferts entre les différents sous-groupes. 
Les tiroirs fonctionnels sont au nombre de deux. Le premier, H23, est un 
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tiroir d'horlogerie et de programmation qui détermine la cadence d' échan-
tillonnage des signaux analogiques et voit au recyclage de l'acquisition 
des données. Le deuxième tiroir, H26, est un tiroir de traitement statis-
tique des mesures. Il analyse les amplitudes des signaux analogiques par 
prélèvement d'échantillons à intervalles réguliers déterminés par la 
période d'horloge H23. Utilisé sous la configuration montrée dans la 
figure 2.9, cet ensemble permet: une acquisition étalonnée sur 200 canaux 
DIDAC 800 
Oscilloscope 0 Perforatrice de 0 bande et télétype bloc fixe ... 
... 
" 
Enregistreur 
H26 H23 X - Y 
Figure 2.9 Groupe d'acquisition des données 
de n'importe quel signal analogique, une numérisation automatique de ce si-
gnal avec une précision qui peut atteindre 0.5% et une amélioration du 
rapport signal sur bruit . En plus, cet ensemble permet d'effectuer des 
simples opérations de calcul sur le contenu de la mémoire. 
Outre la visualisation sur l'oscilloscope incorporé dans le bloc 
fixe SA43, l'exploitation des résultats s'effectue au moyen des trois appa-
reils suivants: une imprimante télétype modèle 33TAC, une perforatrice de 
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ruban de papier, associée à l'imprimante et un enregistreur graphique X-y 
modèle HP-7045. Ces appareils sont reliés directement au bloc fixe et le 
choix entre eux se fait à partir d'une commande située sur le panneau avant 
du bloc d'exploitation. Le télétype permet l'impression et la perforation 
des résultats à une vitesse de 10 caractères/sec.. Les résultats sont im-
primés sous forme de tableaux et le numéro du canal est imprimé à tous les 
dix canaux. Le code de perforation sur bande est celui à 8 trous type 
'~.S.C.I.I.". Pour l'obtention graphique du signal échantillonné, on uti-
lise l'enregistreur graphique X-Y qui se relie directement au DIDAC. Cet 
enregistreur permet l'obtention avec une précision de 0.3% du signal analo-
gique traité par le bloc d'exploitation et emmagasiné dans sa mémoire. 
Pour une description détaillée du système DIDAC 800, se référer aux 
manuels d'instr~ctions fournis par la compagnie. 
2.5 CELLULE DE MESURE ET CONTROLE DE LA TEMPERATURE 
La cellule de mesure utilisée est à la fois simple et souple. C'est 
une section d'une ligne coaxiale de précision modèle HP-11566A (voir figure 
2.8) dont les disques en plastique placés aux bouts de la ligne pour tenir 
le conducteur central en position, sont machinés avec suffisamment de pré-
cision pour retenir le liquide à l'intérieur de la ligne pendant plusieurs 
heures. L'impédance caractéristique de la cellule vide est la même que 
celle du système d'échantillonnage, soit Zo = 50 ohms, et la déviation 
maximale de cette impédance est de 0.2%. Les connecteurs hybrides, 
AMPHENOL (APC-7), sont de haute qualité et n'introduisent aucune réflexion 
significative. Le liquide à étudier est introduit dans la cellule à l'aide 
d'une seringue microlitique qui passe à travers un petit trou perforé dans 
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le disque en plastique, comme le montre la figure 2.10. 
Figure 2.10 Schéma de la cellule à échantillons liquides. 
Pour des mesures à température contrôlée, la cellule est confinée 
apr~s remplissage dans la chambre d'un contrôleur de température de marque 
INRECO type 11901. A cette chambre de capacité volumique 0.027 m3 est 
associé un circuit électronique qui contrôle la température avec une préci-
o 0 0 
sion de ± 0.3 C entre les extrêmes de - 185 C (azote liquide) et 316 C. Ce 
contrôleur de température utilise l'effet réfrigérant de l'évaporation de 
l'azote liquide pour refroidir et un élément électrique résistant pour 
chauffer. La liaison entre la cellule, à l'intérieur de la chambre contrô-
1ée et le système d'échantillonnage à l'extérieur se fait au moyen d'une 
ligne coaxiale qui passe par un trou à travers la fenêtre du contrôleur. 
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2.6 SOMMAIRE 
Dans ce chapitre, nous étudions le principe d'opération du réf1ecto-
mètre dans le domaine du temps et nous avons décrit le montage expérimental 
utilisé dans le laboratoire pour mesurer les propriétés diélectriques des 
liquides. 
La conception bien particulière de ce réf1ectomètre dans lequel 
l'échantillonneur se branche en série avec le diélectrique à étudier nous 
permet d'observer le comportement dynamique de celui-ci. Grâce au temps de 
montée très rapide des composantes électroniques, ce système offre une lar-
ge bande d'opération qui s'étend du continu jusqu'à 18 GHz. 
Le montage expérimental se divise en trois sous-groupes qui sont: 
le réf1ectomètre dans le domaine du temps, le groupe d'acquisition des 
données et le groupe de confinement de l'échantillon diélectrique. Le rôle 
du réf1ectomètre est d'envoyer un échelon de tension sur un échantillon 
diélectrique confiné dans une cellule de mesure et acquérir par voie d'é-
chantillonnage la réponse à cette excitation pour la céder par la suite au 
groupe d'acquisition des données. Ce dernier permet de représenter divers 
signaux de tension obtenus sous une forme analogique et les chiffrer pour 
fin d'analyse. 
CHAPITRE III 
PROCEVURE EXPERIMENTALE 
INTRODUCTION 
Il a été démontré dans la section 1.4 du premier chapitre, que la 
fonction de réponse ~(t) d'un matériel diélectrique est liée à la forme de 
l'onde réfléchie, R(t), quand celui-ci est soumis à une impulsion de ten-
sion sous forme d'échelon Vo(t). Les formules de liaison sont les équa-
tions (1.61) et (1.66): 
2 r. R(T) ] ft 
+ (2cTm ft) ~ + Vo
m 
0 dt' 
et 
R(t') R(t-t') 
Vo V 0 
t < T 
m 
(3.1) 
(E -1) + ~(t-!T ) 
00 !Il ft . R(t') ft = (2c/R-) dt' ->..::.....!... + (2c/'i) dt' 
a Va a 
R(t') R(t-t') 
Va Va 
t 
. 
+ (2c/'i) f dt' R(t-t') [d !U R(t'- ) 
a Va a Va Va 
+ [2 + 
R(Tm) J t 1 dt' . (cT /'i) R( t ' 2.. R(t-t') m Va Vo Vo 0 
+ [2 ~ (2-(cTm/i» R(T ) m Vo 2 + "3 (cTm/'i) 
t > T 
m 
R' (Tm) ] R( t) 
V 2 V 0 
0 
(3.2) 
Ici, T et Va sont respectivement le temps de montée et l'amplitude de m . 
62. 
l'échelon de tension incident Vo(t), 'i et Eoo sont la longueur et la permit-
tivité à l'infini de l'échantillon diélectrique confiné dans la cellule de 
mesure et c est la vitesse de propagation de l'impulsion électrique dans le 
vide. 
Dans les paragraphes suivants, nous allons décrire la procédure ex-
périmentale qu'il faut suivre pour accomplir la mesure et nous discuterons 
des sources d'erreurs possibles et leurs effets sur les résultats. 
3.1 ETAPES EXPERIMENTALES 
La procédure expérimentale suivie était la même pour toutes les 
mesures effectuées dans notre laboratoire. Pour chaque mesure et d'une 
façon systématique, les étapes suivantes ont été accomplies l'une après 
l'autre et ce, dans l'ordre indiqué: 
a) mise ~n marche du système de mesure, 
b) remplissage et confinement de la cellule, 
c) prise des signaux et calcul des différents paramètres, 
d) exploitation des résultats. 
3.2 MISE EN MARCHE DU SYSTEME DE MESURE 
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Le tableau 3.1 contient une liste des différents appareils utilisés 
au cours de l'expérience; les différentes connexions entre ces appareils 
sont montrées dans les figures 3.1 et 3.2. Le prééchanti110nneur est tenu 
dans une position verticale fixe au-dessus du contrôleur de température 
afin de permettre l'introduction' verticale de la cellule dans la chambre 
contrôlée. En connectant les appareils, il faut éviter les chocs mécaniques 
à l'échantillonneur et en particulier, à la diode tunnel pour ne pas les 
endommager, car ils sont extrêmement sensibles. 
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TABLEAU 3.1 
Liste des appareils utilisés au cours de l'expérience 
HP-18lA Oscilloscope 
HP-226A Marqueur de temps (voir application à la section 3.4a) 
HP-909A Charge adaptée, 50 ohms 
HP-ll05A Générateur d'impulsions 
HP-ll06B Diode tunnel 
HP-1181A Amplificateur vertical & échantillonneur 
HP-1430C Prééchantillonneur 
HP-7045A Enregistreur X-Y 
HP-849LA Atténuateur 20 dB 
HP-10132A Cable coaxial 
HP-11566A Ligne coaxiale d'extension 20 cm 
HP-6060-0540 Cable coaxial 
Inreco 11901 Contrôleur de température 
SA43 Bloc fixe d'exploitation des données 
H-26 Tiroir de traitement statistique des données 
H23 Tiroir d'horlogerie 
33TAC Télétype 
Oscilloscope 
o 
HP-.181A 
HP-1181A 
INP PTO II 
4 1 
HP-6060-0540 
Générateur 
d'impulsion 
HP-1105A 
Marqueur de temps 
HP-226A 
HP-10132A -w--
Atténuateurl20~ 1 ~ Diode tunnel 
HP-8491A 1 Î 0 ~ r HP-1106B 
A B 
rr.,ééchanti11onneuI 
laP-1430C 
Terminaison F31 
HP-909A 
Contrôleur 
de tempéra-
ture 
t 1 
J 1 
1- '-1 
1 J 
1 1 
coax. 
HP-11566A 
Cellule 
ri · LJ 50n 
INRECO 11901 
Figure 3.1 Connexions entre les panneaux avant des différents appareils. 
0"1 
l.Jl 
Enregis- DIDAC 800 Oscilloscope 
treur SA43 AIE 
HP- X Y YA YB • C-42 X 7045A • l • X-y L · .. 
· . . 
· .. 
S .N. 
o • • • 
· . . 
· .. 
Télétype Circuit 
intégrateur 
33TAC HP-18IA 
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Figure 3.2 Connexions entre les panneaux arrière des différents appareils. 
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Avant de brancher le système au réseau, il y a une série de précau-
tions à prendre pour ne pas endommager les appareils. Ces précautions 
concernant la diode tunnel, le prééchantillonneur et l'oscilloscope et 
elles apparaissent au tableau 3.2. 
TABLEAU 3.2 
Précautions à prendre avant la mise en marche du système RDT. 
DIODE TUNNEL (1106B) 
a) la diode tunnel modèle 1106B est conçue pour être utilisée seule-
ment avec le générateur d'impulsions modèle 1105A. Le connecteur 
de type N-femelle de la diode tunnel doit être connecté seulement 
au modèle 1105A. 
b) avant de connecter la diode tunnel au reste du système, s'assurer 
que toutes les tensions présentes ne dépassent pas 1 volt à tra-
vers 50 ohms. Décharger les potentiels statiques, s'il y en a, 
de la ligne coaxiale à connecter, car un courant de pointe exces-
sif endommagerait la résistance de sortie et la diode tunnel. 
c) ne pas essayer d'ouvrir l'encaissement de la diode tunnel, c'est 
un instrument de grande précision. 
PREECHANTILLONNEUR (1430C) 
a) une tension à l'entrée excédant la tension maximale admissible 
endommagera les diodes de protection. 
b) avant de faire les connexions avec le reste du système, décharger 
le potentiel statique qui peut être présent dans les lignes 
coaxiales. 
OSCILLOSCOPE (18LA) 
a) l'intensité excessive des traces lumineuses sur l'écran de l'os-
cilloscope qui persistent pour une longue durée endommagera le 
tube à rayons cathodiques. Dans le mode d'opération ''NORMAL'', 
utiliser le minimum d'intensité. 
b) pour l'utilisation dans les modes d'opérations ''WRITE'' et 
"STORE", suivre l'une après l'autre les étapes décrites dans le 
manuel d'instruction fourni par la compagnie. 
AUTRES 
a) ajuster le' potentiomètre "SENSITIVITY" du générateur d'impulsions 
sur "MINIMUM". 
b) mettre l'enregistreur graphique X-Y, le DIDAC et le télétype en 
état d'attente. 
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Dans toute expérience de ce genre où on travaille avec de faibles 
signaux de précision et avec des fonctions critiques, il faut s'assurer de 
la stabilité des pièces électroniques avant de commencer les mesures. Une 
période de réchauffement de 20 minutes suffit généralement pour permettre 
au système d'atteindre son niveau optimum d'opération. Quant au contrôleur 
de température, le temps qui lui est nécessaire pour se stabiliser autour 
de la température désirée doit être plus long. 
Avant de procéder à une série de mesures, il est souhaitable de vé-
rifier les performances du système de mesure tels que le temps de montée 
de l'échelon de tension, le déclenchement des signaux, la bonne marche du 
groupe d'acquisition des données, etc ..• et faire, s'il y a lieu, les ajus-
tements appropriés comme indiqué dans les manuels d'instruction de la com-
pagnie. 
3.3 REMPLISSAGE ET CONFINEMENT DE LA CELLULE DE MESURE 
Avant d'être remplie, la cellule doit être nettoyée avec un solvant 
liquide pour éliminer toute saleté qui risque de dégrader sa performance 
électrique. Le solvant utilisé ne doit pas être assez fort pour attaquer 
les différentes parties de la cellule et surtout les disques en plastique. 
Après le lavage, les différentes parties de la cellule sont mises dans un 
four à vide pour éliminer par évaporation toute couche de solvant qui 
risque de se déposer sur les parois internes de la cellule durant le 
lavage. Une fois rassemblée, la cellule est ensuite remplie jusqu'à la 
hauteur désirée avec le diélectrique liquide à étudier. Pour s'assurer 
qu'il n'y ait pas de gouttes qui s'attachent sur les parois de la cellule 
au-dessus du volume du liquide, on introduit le liquide dans la cellule par 
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une seringue microlitique dont l'aiguille seule passe à l'intérieur de la 
cellule à travers un trou percé dans le disque supérieur de la cellule, 
comme montré à la figure 3.3 
Syringe 
Figure 3.3 Remplissage de la cellule 
La longueur de l'échantillon est liée au volume du liquide introduit 
dans la cellule par les dimensions de la ligne coaxiale. La formule de 
liaison est la suivante: 
· 22 
t = v/TI (b -a ) (3.3) 
où test la longueur de l'échantillon, v est le volume du liquide introduit, 
b et a sont les rayons respectifs des conducteurs externe et interne. Pour 
la section de la ligne coaxiale de précision utilisée comme cellule, 
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-3 -3 b = 3.5 x la m, a = 1.5 x la m et sa capacité volumique est de 31.25 ~t 
pour chaque millimètre de longueur. 
La cellule remplie est ensuite glissée à l'intérieur de la chambre à 
température contrôlée, où elle est tenue en position verticale par la ligne 
coaxiale qui relie la cellule au prééchantillonneur. 
Vu les dimensions relativement petites de la cellule, le temps re-
quis à l'échantillon pour atteindre la température de la chambre contrôlée 
est généralement court. Une période de la minutes est suffisante. 
3.4 PRISE DES SIGNAUX ET CALCUL DES DIFFERENTS PARAMETRES 
La sensibilité du générateur d'impulsions contrôle le déclenchement 
de la diode tunnel et l'échelon de tension produit par ce déclenchement se 
propage le long de la ligne coaxiale. La somme de l'échelon incident et 
des tensions réfléchies provenant de la section diélectrique est détectée 
et échantillonnée par le système et cette somme est transmise à l'oscillos-
cope. La tension totale, V(t), représentée sur l'écran de l'oscilloscope 
est alors donnée par: 
(3.4) 
où Vo(t) est l'échelon de tension incidente et R(t) est la somme des diffé-
rentes réflexions venant de la section diélectrique. Une forme typique de 
V(t) est donnée dans la figure 3.4, avec une reconstruction en termes de 
Vo(t) et R(t). Puisque le comportement du système est étudié en réflexion, 
le détecteur du signal placé entre le générateur d'échelons et la cellule 
introduit un temps de délai 6t entre l'entrée V (t) et la réflexion R(t). 
o 
Pour des raisons théoriques et pratiques, il faut utiliser la situation 
montrée dans la figure 3.5. 
V(t) 
O __ ~ __________ 1-________________ ~ 
t 
O--~-----------4----______________ -+ 
t 
O~------------~.---~ __ ----------~t 
R(t) 
Figure 3.4 Forme d;onde typique de V(t) et sa reconstruction 
en termes de ~(t) et R(t). 
O~~------------------------------~ 
o t 
R(t)~~ ____ ~ ______________________ ~ 
o t 
Figure 3.5 Réponse R(t) à l'entrée VJt) quand la théorie des 
systèmes linéaires est utilisée. 
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Pour emmagasiner le signal représenté sur l'écran', de l'oscilloscope 
dans la mémoire du DIDAC, il suffit de sélectionner la région désirée du 
signal et ensuite peser sur le bouton "STOCK" situé sur le panneau avant du 
bloc d'exploitation. La prise du signal se fait alors automatiquement et 
elle s'arrête quand le nombre du "CYCLE D'AFFICHAGE" prédéterminé est 
atteint. La sortie des données emmagasinées dans les différents sous-grou-
pes de la mémoire s'effectue par la suite numériquement et/ou analogique-
ment. 
Avant de passer à l'étape finale de l'expérience, qui est le traite-
ment numérique par ordinateur des données expérimentales, il y a certains 
paramètres qui entrent dans les calculs de la fonction de réponse diélec-
trique ~(t) et qu'il faut déterminer. Ces paramètres sont: l'échelle de 
temps, le temps de montée et l'amplitude de l'échelon incident, le temps de 
référence pour la réponse R(t) et finalement la permittivité à l'infini du 
matériel diélectrique en question. Le calcul de ces paramètres se fait de 
la façon suivante: 
a) Echelle de temps 
Les résultats des codages successifs par le DIDAC de la grandeur à me-
surer sont stockés chacun comme contenu d'un canal de la mémoire de 800 
canaux et le numéro du canal représente le rang du codage dans le temps 
(voir figure 3.6). L'échelle de temps est linéaire sur tous les canaux de 
la mémoire, étant donné que l'avance successive des canaux s'effectue à un 
rythme préaffiché par le tiroir H23. Cependant, dans notre cas, la cadence 
préaffichée par ce tiroir ne s'applique pas parce que l'échantillonnage du 
signal par le DIDAC ne se fait pas à la source, mais plutôt à la sortie 
d'un autre système d'échantillonnage. Il est très difficile d'établir une 
V(t) 
l 
1 
1 
1 
.1 1 
~ 1 1 1 
.... ~t "1jt- ~t."... ~t ~""'~t 
2 3 4 5 6 7 
Figure 3.6 Codage d'un signal par le DIDAC 
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8 canaux 
fonction de corrélation entre la cadence affichée par le tiroir H23 et le 
facteur d'expansion horizontale prédéterminé par l'amplificateur vertical 
·à base de temps. La raison est que le balayage horizontal du signal pré-
sent à la sortie de l'oscilloscope, en plus de dépendre directement de ces 
deux facteurs, dépend aussi de la position du potentiomètre "SCAN" de 
l'amplificateur; ce potentiomêtre non-gradué contrôle la densité des 
échantillons pris par balayage. 
Pour déterminer l'intervalle de temps ~t qui sépare les contenus de 
deux canaux successifs de la mémoire, on utilise un signal calibré, une 
sinusoide en général, qu'on emmagasine dans la mémoire du DIDAC sous les 
mêmes conditions de stockage que la réponse diélectrique. Pour générer de 
tels signaux, on utilise le marqueur de temps HP modèle 226A dont on 
atténue la sortie pour ne pas endommager le prééchantillonneur. L'inter-
valle de temps ~t est alors donné par la formule suivante: 
(3.5) 
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où T est la période du signal calibré et <n> est le nombre moyen de canaux 
par période. 
b) Calculs du temps de montée et de l'amplitude de l'échelon incident 
Pour calculer le temps de montée, T , de l'échelon incident, seule la m . 
partie qui représente la montée de l'impulsion est échantillonnée avec un 
intervalle ~t d'environ 1 picoseconde. T est déterminé d'une façon gra-
m 
phique par la partie linéaire de la montée et sa valeur est donnée par la 
formule suivante: · 
T = (n -n ) x ~t 
m 2 1 
0.6) 
où n et n sont les numéros des canaux limitant la section linéaire de la 
· 1 2 
montée, comme le montre la figure 3.7. 
, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ?r T
m
--,----. -
Figure 3.7 
; : 
Détermination graphique du temps de montée de 
l'échelon incident. 
canaux 
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La détermination de l'amplitude, Vo' de l'échelon incident se fait dans 
le bloc d'exploit~tion du DIDAC où la section du signal Vet) délimitée par 
la montée du V et) d'un côté et la réflexion R(t) de l'autre côté, est com-
o 
parée à une ten.sion continue et réglable préaffichée dans la mémoire du 
DIDAC. Cette tension est fournie par la commande "TEST" du bloc d'exploi-
tation SA43 et sa valeur est obtenue lors de l'impression des résultats. 
c) Détermination du temps de référence pour Ret) 
Le temps d~ référence t = 0 indique l'instant d'arrivée du signal inci-
dent sur l'interface air-diélectrique et, par conséquent, le commencement 
du signal réfléchi Ret). La méthode de référence est graphique et elle est 
montrée dans la figure 3.8. La section linéaire du front avant de la 
Figure 3.8 Définition du point "temps de référence" t = O. 
réponse diélectrique Ret) est extrapolée au sommet de l'impulsion incidente 
V et son point de rencontre avec cette ligne définit la position du point 
o 
de référence t = 0 et le contenu du canal n associé à ce point représente 
ReO) . 
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d) Mesure de la permittivité à l'infini 
Pour complê ter les calculs de ~(t), d'après les équations (3.1) et 
(3.2), il faut déterminer la permittivité à l'infini, Eoo' du matériel dié-
lectrique sous etude. Pour cela, on échantillonne la région du signal ré-
fléchi R(t) qui est due seulement au comportement instantané du diélectri-
que en question c'est-à-dire la partie du signal qui est située au tout 
début de la réflexion R(t). L'échantillonnage de cette section se fait 
avec un pas successif ôt d'environ 2 picosecondes et la forme typique obte-
nue est montrée dans la figure 3.9. 
R(t) [mV] 
T 
00 
a 50 100 150 200 t[psec . 
Figure 3.9 Forme typique du comportement instantané d'un 
échantillon diélectrique contenu dans une ligne 
coaxiale terminée par son impédance caractéristique. 
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Le signal observé est semblable à celui prédit par l'équation (1.72) qui 
donne le comportement instantané de la réflexion dû à la permittivité à 
l'infini, Eoo' mais les discontinuités prédites par cette équation sont 
quelque peu arrondies et ceci parce que la tension incidente actuelle Vo(t) 
dévie quelque peu de la forme idéale d'une rampe finie supposée dans l'ana~ 
lyse théorique , Cependant la valeur de (T + T ) est raisonnablement bien m œ 
définie, ce qui permet d'en déduire la valeur de T
œ 
tout en connaissant Tm. 
Une estimation de la contribution R (t) est montrée dans la figure 3.9 en 
00 
ligne pointillée. La surface trapézoïdale S engendrée par ~(t) est liée 
directement à Eoo par l'équation (1.74) reproduite comme l ' équation (3.7) 
= E - l 
00 
(3.7) 
Quand T > T , qui est le cas de toutes nos mesures, l'équation (3.7) 
00 m 
s'écrit comme: 
R(T ) 
m (3.8) 
où R(T
m
) représente l'amplitude de la réflexion à l'instant t = Tm. 
Connaissant la valeur de tous les paramètres figurant dans le côté gauche 
de cette équation, Eoo peut alors être calculé facilement. 
e) Echantillonnage de R(t) 
L'échantillonnage de R(t) est l'étape finale du processus expérimental. 
La totalité du signal R(t) est échantillonnée avec une cadence variant 
entre 8 et 15 picosecondes dépendant de la durée du signal qui est déployé 
79. 
sur 200 canaux de la mémoire. Une forme typique de R(t) est montrée dans 
la figure 3.10 . 
[mV] 
o 500 1000 t[psec] 
Figure 3.10 Forme typique de la réflexion R(t) d'un échantillon 
diélectrique contenu dans une ligne coaxiale termi-
née par son impédance caractéristique. 
La numérisation du signal R(t) emmagasiné dans la mémoire du DIDAC 
s'effectue par le bloc d'exploitation et les résultats sont imprimés sous 
forme de tableau. 
3.5 EXPLOITATION DES RESULTATS 
Les données expérimentales acquises durant le processus de mesure 
sont transférées codifiées sur des cartes d'informatique perforées et 
celles-ci passent par la suite à l'ordinateur central qui effectue les 
calculs numériques de la fonction de réponse diélectrique ~(t). Le 
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traitement numérique par ordinateur se fait suivant un programme FORTRAN 
qui utilise les simples lois des sommes trapézoïdales de Simpson et de 
Newton pour effectuer les intégrations numériques de R(t), de sa convolu-
tion et de leurs dérivées. En plus de donner la valeur numérique de ~(t) 
à des intervalles réguliers ~t (~t étant la cadence d'échantillonnage du 
signal R(t», ce vrogramme calcule par la méthode des moindres carrés les 
meilleures valeurs numériques de (Eo-Eoo) et T qui reproduisent la forme de 
~(t)d'après la formule 0.9) qui est la forme indiquée pour une substance 
39 diélectrique de type Debye , 
= (E -E )[l-exp(-t/T)] o 00 0.9) 
où Eo est la permittivité statique du diélectrique et T est son temps de 
relaxation. 
Les programmes d'ordinateur que nous avons utilisés pour effectuer 
les calculs de ~(t) ainsi que des paramètres de sa forme analytique sont 
donnés dans l'appendice B avec un exemple de leur utilisation. 
3.6 ANALYSE DES ERREURS 
3.6.1 INTRODUCTION 
Comme il a déjà été mentionné dans les sections précédentes, 
plusieurs erreurs peuvent être impliquées dans les étapes précédant l'éva-
luation de la fonction de réponse diélectrique à partir des mesures RDT. 
Ces erreurs introduisent des incertitudes dans les paramètres caractérisant 
le comportemellt diélectrique du système physique sous étude, exemple dans 
E ,E et T pour un comportement Debye. 
o 00 
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Le but de cette section est d'évaluer les incertitudes impliquées 
dans les paréUll,ètres déterminés Eo' Eoo et '[ par rapport aux incertitudes im-
pliquées dans R(t) et Vo(t). A cause de la complexité du problème, il nous 
sera impossible de donner des analyses mathématiques détaillées. Cependant 
un ordre de grandeur de l'incertitude résultante dans les paramètres carac-
térisant le comportement diélectrique peut être déterminé à partir des va-
leurs calculéeu de la fonction de réponse diélectrique ~(t). 
Les sources des erreurs présentes dans les mesures seront définies 
dans cette section et seront discutées dans les sections suivantes. 
Les erreurs dans un tel système de mesure peuvent être divisées en 
trois groupes: 
1) Des erreurs systématiques qui sont indépendantes de l'équipement utili-
sé pour faire les mesures et qui sont le résultat de l'échantillonnage 
d'une réponse transitoire sur un intervalle de temps fini (on exprime ainsi 
de façon approximative l'intégrale continue par une intégrale discontinue). 
Une autre source d'erreurs systématiques peut venir de la méthode qui situe 
la position du point de référence qui marque le début de la réflexion R(t). 
2) Les erreurs digitales forment le deuxième groupe des erreurs qui in-
cluent le chiffrage des signaux par le convertisseur A-D. 
3) Les erreurs causées par le système d'acquisition des données forment le 
troisième groupe. Ces erreurs, qui sont les plus difficiles à contrôler, 
incluent: 
a) les fluctuations d'amplitude causées en partie par le généra-
teur d'impulsions, 
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b)les réflexions parasites causées par les connecteurs RF, 
c) la .non-linéarité des circuits de balayage et, 
d) le bruit de fond causé par les circuits électroniques. 
3.6.2 DISCUSSION DES ERREURS SYSTEMATIQUES 
Dans l'évaluation de la fonction de réponse diélectrique, on suppose 
que le signal R(t) est échantillonné sur une période de temps qui s'étend 
de zéro jusqu'à. l'infini. Le fait de prélever des échantillons sur une 
période finie i~plique la perte de l'information continue dans la partie 
non-échantillonnée du signal. L'échantillonnage, par conséquent, doit être 
continué jusquYà ce que l'information perdue soit insignifiante. Normale-
ment, on peut établir d'une manière qualitative le commencement et la fin 
de la portion significative du signal et alors prendre quelques échan-
tillons de plus pour être sûr. En général l'erreur produite par un échan-
tillonnage sur une période de temps fini est localisée dans le voisinage du 
point de troncature, l'erreur est maximale en ce point et décroît en s'é-
loignant de la région tronquée. 
La valeur du signal au point de troncature est une bonne approxima-
tion de l'erreur maximale due à cet effet 38 • Alors pour un signal R(t), 
qui a une forme exponentielle, une idée de l'incertitude en fonction du 
point de troncature peut être obtenue de la figure 3.11 qui montre la va-
riation de la valeur d'une exponentielle normalisée à l'unité en fonction 
du temps exprimé en unités de "largeur à demi-hauteur". Par exemple, une 
erreur de troncature de moins que 0.001% requiert une durée d'échantillon-
nage équivalente à 10 fois la largeur à demi-hauteur de l'exponentielle en 
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question. 
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Figure 3.11 Erreur de troncature en fonction de la durée 
d'échantillonnage. 
) 
temps 
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Une autre source d'erreur systématique peut résider dans la position 
du point A qui marque le début de la réflexion R(t) (voir section 3.4-c). 
A cause de l'arrondissement du signal dans cette région, il est difficile 
de situer exactement la position précise du point R(O). Le point A a été 
défini comme étant le point de rencontre de la ligne de base V
o 
avec la 
partie linéaire de R(t) extrapolée au sommet de l'impulsion (voir figure 
3.12) • 
La précision de cette méthode de référence est estimée à 1 picose-
conde. Vu que la durée du signal entier est de l'ordre de nanosecondes, 
l'effet d'une telle erreur sur les résultats de l'intégration est négligea-
ble. 
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V(t) 
Temps 
Figure 3.12 Méthode du point de référence A . 
Une autre source d'erreur systématique provient de la nature de la 
surface libre de l'échantillon diélectrique (voir figure 3.13). 
Figure 3.13 Représentation schématique d'un échantillon 
diélectrique inséré dans une ligne coaxiale. 
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La présence d'une surface méniscale plutôt que d'une surface aplatie affec-
te l'interprétat~on dans le cas des échantillons de très faible épaisseur, 
où il est très difficile de calculer une longueur effective de l'échan-
tillon en question. Cependant, la présence d'un tel ménisque ne produit 
pas d'erreur apparente dans le cas des échantillons ayant une longueur de 
3 mm et plus. 
3.6.3 DISCUSSION DES ERREURS DIGITALES 
Les points d'échantillonnage résultant d'une opération de chiffrage 
du signal analogique d'origine doivent être une représentation digitale 
exacte et précise et doivent contenir autant qu'il est pratiquement possi-
ble les informations pertinentes dans le signal d'origine. Le degré d'exac-
titude du procédé de chiffrage peut être apprécié en reconvertissant les 
données numériques en forme analogique et en comparant ce résultat au signal 
original. Si les deux sont identiques, alors le signal chiffré est une re-
présentation précise du signal d'origine. Toute différence entre les deux 
signaux peut être appelée "erreur de chiffrage" ou "erreur digitale". 
Le chiffrage d'un signal implique deux étapes de base. Le signal 
analogique doit être échantillonné à des intervalles de temps fini et pré-
cis et chaque point d'échantillonnage doit être converti en une valeur nu-
mérique ayant un nombre de chiffres fini. Les erreurs inhérentes à ces 
étapes sont discutées dans les paragraphes suivants: 
1) Intervalle d'échantillonnage 
Quelle que soit la méthode utilisée, les erreurs d'échantillonnage sont 
proportionne.llcH à l'lntervalle d'échantillonnage. Plus cet i.ntervalle est 
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petit, plus le~. erreurs inhérentes sont petites. Si l'intervalle d'échan-
tillonnage diminue, le signal varie de moins en moins durant cet intervalle 
et alors, la fonction d'interpolation qui relie les points échantillonnés 
peut former plus facilement une représentation précise du signal original. 
Cependant, si l'intervalle d'échantillonnage est très grand, la représenta-
tion sera sujette à erreur. 
On peut déterminer d'une façon quantitative la largeur ~t de l'inter-
valle d'échantillonnage nécessaire pour avoir une représentation exacte et 
précise du signal d'origine. Le théorème d'échantillonnage de Nyquist cite: 
"Seulement les signaux ayant une transformée de Fourier avec une densité 
zéro à des fréquences supérieures à 1/(2~t) peuvent être échantillonnés 
sans erreurs à des intervalles d'échantillonnage ~t". L~ fréquence criti-
que, 1/(2~t), est appelée la fréquence d'échantillonnage de Nyquist. 
Les fréquences présentes dans la transformée de Fourier de la réponse . 
réfléchie R(t) sont déterminées par le temps de montée, T , de l'échelon de 
m 
tension incident, Vo(t). T est estimé à environ 35 picosecondes et la 
m 
transformée de Fourier de R(t) devient nulle aux fréquences supérieures à 
28 GHz. Or, l'intervalle d'échantillonnage du signal R(t) varie entre 8 et 
15 picosecondes ce qui donne des fréquences respectives de Nyquist de 62.5 
et 33.3 GHz. Les conditions de Nyquist sont donc respectées et par consé-
quent les données d'échantillonnage forment en effet une représentation 
précise du signal analogique d'origine R(t). 
2) Quantification 
La deuxième étape de base dans le processus de chiffrage est la repré-
sentation numérique d'un point d'échantillonnage, aussi appelé processus 
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de quantification . . L'axe-y est divisé en plusieurs niveaux de quantifica-
tion ayant chacun ·une largeur de q volts. Pour n'importe quelle tension 
d'entrée . compr~se dans le domaine dynamique du convertisseur A-D, la 
tension à la sortie sera une valeur qui est un multiple de q. L'erreur de 
quantification d'Un échantillon peut alors être exprimée comme: 
e (rillt) = y (nLlt) - y(nLlt) q q (3.10) 
où e (nl!.t) est· l'erreur due à la quantification du point échantillon nl!.t, q 
yq est la valeli r digitale du signal à ce point et y est sa valeur exacte. 
Puisque le convertisseur arrondit la quantification au niveau q le plus 
proche, le 1 sera alors plus petit ou égal à ~q. q 
Il est important de noter que les erreurs introduites dans les données 
digitales par le processus de chiffrage dépendent de l'intensité relative 
du bruit dans le signal d'origine par rapport à la grandeur de l'intervalle 
de quantification. Si par exemple, le signal a un niveau constant et ne 
contient pas ae bruit, l'erreur de quantification sera fixe et ne dépassera 
pas ~q volts. Mais ce n'est pas le cas du signal R(t) qui contient une 
composante de bruit qui est relativement grandie par rapport à l'intervalle 
de quantification et par conséquent, l'effet de quantification se réduit à 
ajouter un peu de bruit sur le signal original. 
3.6.4 DISCUSSION DES ERREURS CAUSEES PAR LE SYSTEME D'ACQUISITION DES 
SIGNAUX 
Les erreurs causées par les composantes du système d'acquisition des 
signaux telles que générateur d'échelons, oscilloscope d'échantillonnage 
amplificateur et circuits de balayage, sont la plupart de nature aléatoire 
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et par conséquect sont les plus difficiles à contrôler. Cependant, avec 
une méthode de mesure adéquate, on peut réduire considérablement ces 
erreurs et leur effet total. Dans les sections suivantes, on discutera · 
des importantes sources d'erreurs inhérentes au système et on décrira les 
moyens utilisés po~r les réduire. 
a) Fluctuations d'amplitude 
Si on obse~ ve la montée de l'impulsion incidente à l'entrée du pré-
échantillonneur, donc à un point fixe de la ligne coaxiale, on remarque 
une excitation à court terme et une dérivation à long terme du signal 
incident. Ces mouvements dans le temps sont causés par l'instabilité du 
générateur d'impulsions et des circuits de balayage et se traduisent par 
des fluctuations d'amplitude du signal incident Vo(t) et du signal réflé-
chi R(t). L'excitation à court terme est estimée à 1 ou 2 picosecondes et 
la dérive est estimée à 5 picosecondes sur une période de 2 à 3 minutes. 
En mesurant une rampe ayant un temps de montée d'environ 35 picosecondes, 
ceci peut causer une erreur d'amplitude d'environ 20%. 
Parmi les méthodes proposées afin d'éliminer les erreurs causées par 
les fluctuations d'amplitude, il y en a une qui suggère l'utilisation des 
circuits logiques qui seront attachés aux circuits de balayage de l'os-
cilloscope et qui contrôleront l'échantillonnage du signal à l'aide d'une 
boucle à réaction 15 • Une deuxième méthode suggère l'utilisation de la mon-
tée de l'impulsion incidente pour déclencher le système d'acquisition des 
32 données Bien qu'elle soit moins compliquée que la précédente, cette 
méthode requiert l'utilisation d'un court-circuit à la place de l'interface 
air-diélectrique de l'échantillon pour pouvoir mesurer le signal incident 
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Pourvu que la base de temps du système soit stable à court terme, les 
erreurs aléatoires causées par les excitations dans le temps peuvent être 
éliminées en prenant une moyenne adéquate des signaux présents à la sortie 
de l'oscilloscope. Ceci suggère que les méthodes conçues spécialement pour 
éliminer ces erreurs ne sont pas nécessaires à moins que le temps de collec-
tion des données soit de l'ordre de quelques minutes. 
C'est une méthode statistique que nous utilisons dans ce travail pour 
éliminer les erreurs d'amplitude causées par les excitations à court terme 
du signal incident Vo(t). Cette méthode consiste à sommer les résultats 
d'échqntillonnage répétitif du même signal. A cause de la nature aléatoire 
des excitations, la somme des erreurs produites tend vers zéro quand le 
nombre de cycles d'échantillonnage tend vers l'infini. Pour un nombre de 
cycles, N, fini mais grand, on peut écrire la relation suivante: 
N· I e i (n~t) = Ny(n~t) -
i=l 
N 
I 
i=l 
y. (n~t) ~ 0 
1 
(3.11) 
où ei(n~t) est l'erreur de quantification au point échantillon ~t, Yi est 
la valeur digitale du signal à ce point et y est sa valeur exacte. Plus 
N est grand, plus l'équation (3.11) est satisfaite, mais par contre, la dé-
rive du signal devient plus importante car le temps de collection des 
données devient plus long. Alors le choix de N est limité par la vitesse 
d'échantillonnage des signaux. Avec le système d'acquisition automatique 
des données que nous utilisons pour effectuer les mesures, on peut attein-
dre facilement 500 cycles d'échantillonnage dans environ 5 secondes, pé-
riode pour l aquelle la dérive est estimée à une fraction de picoseconde. 
Avec un tel N, les erreurs d'amplitude causées par les excitations sont 
pratiquement nulles et celles causées par la dérive du signal sont de 
l'ordre de 1%. 
90. 
Pour effectuer une sommation exacte et précise des valeurs d'échan-
tillonnage d'un signal périodique, f(t), présent à la sortie-Y de l'os-
cilloscope d'échantillonnage, il faut déclencher les circuits de balayage 
du DIDAC en synchronisation avec f(t), de façon à ce que les cycles d'é-
chantillonnage successif commencent toujours à une position fixe du signal. 
Normalement le signal de déclenchement est un train d' 1~pulsions produites 
par un générateur . externe à une fréquence égale au taux de répétition du 
signal f(t). I~s signaux de balayage horizontal présents à la sortie-X 
de l'oscilloscope d'échantillonnage, sont en synchronisation parfaite avec 
les signaux à échantillonner, f(t); cependant ils n'ont ni la forme ni 
l'amplitude nécessaire pour déclencher les circuits de balayage du DIDAC. 
Ces signaux sont des rampes de tension ayant une amplitude de 1 volt, 
tandis que le DIDAC demande des impulsions d'amplitude minimale de 5 volts. 
Pour faire le changement, nous avons construit un circuit d'intégration 
qui est inséré entre la sortie-X de l'oscilloscope et l'entrée du DIDAC. 
Ce circuit, dont le schéma est à la figure 3.14, transforme les rampes de 
l'oscilloscope en impulsions de forme et grandeur adéquates. Ces signaux 
sont dessinés à la figure 3.15. 
Le train d'impulsions obtenu est alors appliqué à l'entrée des circuits 
de balayage du DIDAC permettant ainsi la sommation exacte et précise des 
~ignaux échantillonnés. 
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Figure 3.14 Schéma du circuit d'intégration connecté à la 
sortie des circuits de balayage horizontal de 
l'oscilloscope d'échantillonnage. 
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Figuré '3.15 Signaux d'entrée, x, et de sortie, x', du circuit 
d'intégration. 
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b) Réflexions parasites 
Les seules réflexions présentes dans un système RDT idéal sont celles 
qui proviennen~ d~s deux interfaces air-diélectrique de la cellule. En 
pratique, quo~aue les lignes de transmission de haute qualité qui sont uti-
lisées se comportent de façon presque idéale, les connecteurs à chaque bout 
de la ligne introduisent des petites discontinuités qui produisent des ré-
flexions parasites dans le système. La diode tunnel et le prééchantillon-
neur ont des coefficients de réflextion relativement grands (spécifications 
limites 0.10 comparé à 0.01 pour une paire de connecteur3 APC-7). 
Pour pouvoir prédire le temps d'apparition et l'importance relative des 
différentes rétlexions causées par les petites discontinuités physiques, un 
graphique distance-temps de la forme montrée dans la figure 3.l6-a peut 
être utilisé. L'axe vertical présente les distances entre les réflexions, 
l'axe horizontal présente le temps et la pente des signaux donne leur vi-
tesse de propagation. La figure 3.16-b juxtapose le dispositif ROT au 
schéma des réflexions de l'impulsion initiale. La figure 3.16-c donne une 
version un peu idéalisée du signal observé par l'échantillonneur (les peti-
tes réflexions causées par les connecteurs APC-7 sont à l'origine des peti-
tes ondulations). Pour donner une idée de la grandeur des différentes con-
tributions, la figure 3.16-d donne, en fonction du temps, les spécifica-
tions limites des réflexions mesurées à l'entrée de l'échantillonneur, les 
réflexions plus petites que 10-4 ont été omises. 
Plusieurs méthodes ont été suggérées pour minimiser les effets des ré-
flexions parasites. Elles consistent soit à introduire des facteurs de 
correction dans les calculs des propriétés diélectriques, soit à soustraire 
de la réponse de l'échantillon diélectrique celle de la cellule vide. Ces 
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Figure 3.16 a) Graphique distance-temps des réflexions multiples 
b) Système de mesure 
c) Impulsion montrant des réflexions parasites 
d) amplitude des importantes contributions du signal. 
93. 
94. 
méthodes supposent que les réflexions parasites restent inchangées au cours 
de la calibration et des mesures. Ceci n'est pas le cas en pratique et le 
résultat d'une telle supposition peut bien avoir des effe~s nuisibles sur 
les calculs. 
La méthode que nous avons adoptée pour minimiser l'effet des réflexions 
parasites consiste à introduire un tronçon additionnel de ligne de trans-
mission entre la sortie du prééchantillonneur et la cellule contenant i'é-
chantillon diélectrique. Cette ligne de 30 cm de longueur introduit des 
délais entre les réflexions parasites de façon à ce que le signal mesuré 
contienne le minimum possible d'écho. L'effet des réflexions restantes, 
exemple: celles qui n'ont pas été éliminées par ce procédé, est grandement 
minimisé par .1.e lissage fait par l'ordinateur et en effectuant l' intégra-
tion numérique" des données de mesure. 
c) Bruit de fond 
L'oscilloscope d'échantillonnage constitue l'outil primaire de mesure 
dans le domaine du temps. Typiquement le signal d'entrée maximal est de 
± 1 volt. Le niveau du bruit de fond à court terme est d'environ 12 mV, 
dont la quasi-totalité est produite par le prééchantillonneur (spécifica-
tion limite 10 mV). L'échelon produit par le générateur d'impulsions a une 
amplitude de 250 mV. Quant à l'amplitude de la réflexion R(t) elle varie 
normalement entre 50 et 150 mV. Alors pour effectuer les mesures avec une 
sensibilité maximale, une précision de 1% est nécessaire ,et par conséquent, 
le bruit de fond doit être réduit au plus bas niveau possible de façon à ce 
que son interférence avec le signal d'origine soit négligeable. Pour ce 
faire, le signal passe à travers deux circuits de filtrage avant d'être 
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collecté. Le premier circuit est incorporé dans l'amplificateur d'échan-
tillonnage, il réduit le niveau du bruit par un facteur de 4, le ramenant 
ainsi à environ 3@v . Le deuxième circuit de filtrage est incorporé dans 
le DIDAC entre l a sortie de l'amplificateur d'échantillonnage et l'entrée 
du convertisseur A-D. 
Comme on peut s'y attendre, le restant du bruit qui persiste après les 
deux étapes de filtrage est presqu'éliminé par l'échantillonnage répétitif 
(N = 500) du même signal. Avec ceci et les deux étapes de filtrage, il 
nous est possible d'opérer à la sensibilité maximale du système d'échan-
ti1lonnage. 
3.7 DISCUSSION DES RESULTATS 
Nous avons vu dans les sections précédentes que certaines sources 
d'erreurs vont de pair avec la mesure expérimentale de la fonction de ré-
ponse diélectrique ~(t). A cause de la complexité des calculs, il nous a 
été difficile d'évaluer quantitativement l'incertitude introduite par cha-
cune de ces erreurs dans la détermination des quantités Eo' Eoo et T qui 
caractérisent le comportement diélectrique du matériel sous étude. Nous 
nous sommes alors contentés de discuter des erreurs impliquées dans les 
mesures et de décrire les moyens utilisés afin de les minimiser et réduire 
ainsi leurs effets sur les résultats des mesures. 
Cepend~nt, il va sans dire heureusement, l'incertitude résultante 
dans les paramètres caractérisant le matériel diélectrique est déterminée 
59 , par le programme d'ordinateur NLWOOD qui, a partir des résultats d'inté-
grations numériques, calcule les coefficients de la fonction de réponse 
analytique ~(t) = ( E -E )[l-exp(-t/T)J. En effet, en plus de donner les 
o 00 
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paramètres (Eo-e:oo) et T, les résultats à la sortie de l'ordinateur donnent 
entre autres: . 
a) le degré d'exactitude avec lequel l'équation de ~(t) incorporant les 
valeurs des cop.fficients calculées par le programme, reproduit les données 
numériques. 
b) le degré de précision dans l'évaluation de chacun des coefficients 
calculés. 
c) un estimé de l'incertitude de chaque coefficient et qui est exprimé par 
une "région de confiance de 95%". 
d) une courbe des résidus -- les différences entre les valeurs calculées 
de ~(t) et les valeurs observées -- en fonction des valeurs calculées cor-
respondant à l'équation de ~(t), et, 
e) une courbe de distribution cumulative des résidus. Le programme 
trace les résidus par ordre de grandeur sur une grille de "probabilité 
normale de la fréquence cumulative". Si les résidus sont distribués norma-
1ement, les points doivent se situer approximativement sur une ligne droite 
avec une moyenne zéro. La hauteur de la ligne droite fournit un estimé de 
la moyenne de la population et sa pente fournit un estimé de l'écart-type.--
Le but de cette courbe n'est pas de déterminer l'écart-type, mais plutôt de 
voir si la structure d'erreur possède une apparence normale (Gaussienne). 
L'incertitude dans la valeur de (e: -E ) est estimée à environ 2%, o 00 
tandis que celle de T varie entre 2 et 6% dépendant de la valeur même de T. 
La figure 3.17 montre l'erreur totale possible dans T en fonction de T. 
! 
! 1 
8 
1-' 
ç: 6 al 
~ 
::3 
al 
~ 4 ~ 
al 
~ 
"Cl 
~ 2 
0 
® ! - , i 
~ i 1 
.......... 
1 
"' ~ ~ 
............... ~ ~ 
800 200 400 600 
T en psec.~ 
Figure 3.17 Erreur totale dans T en fonction de T. 
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Malgré la petitesse de l'incertitude calculée pour T, la variation 
systématique de cette incertitude nous a incité à nous poser des questions. 
Nous avons alors comparé les courbes résiduelles correspondant à plusieurs 
~(t) et nous avons remarqué les faits suivants: 
a) au lieu de représenter une distribution aléatoire autour de la ligne 
zéro, les résidus sont négatifs au commencement, quand t est petit, et s'en 
vont en diminuant jusqu'au moment où ils deviennent zéro. Là ils changent 
de signe et s'en vont en augmentant, puis soudainement ils diminuent pour 
devenir négat~fs une deuxième fois. 
b) l'amplitude de la courbe ,résiduelle est beaucoup plus grande au début 
qu'à la fin. 
c) l'amplitude de ' la courbe résiduelle correspondant à un certain ~(t) va 
à l'inverse de T. La figure 3.18 montre un résumé schématique des résultats 
de la comparaison. 
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Figure 3.18 Comparaison entre les courbes résiduelles de 
trois 4>(t) différents. 
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Tous ces indices font que la fonction de réponse observée, 4>(t), en 
plus d'être un peu tordue, est décalée par rapport à celle calculée, comme 
le montre la figure 3.19. Ce manque de concordance à court terme est dû au 
fait que l'analyse a lissé le signal dû aux réflexions multiples de l'échan-
tillon diélectrique. L'inclusion de chaque réflexion à son temps d'arrivée 
aurait mené à des relations plus compliquées entre les signaux réfléchis et 
la fonction de réponse diélectrique. 
Figure 3.19 La fonction de réponse observée (ligne continue) 
tordue et décalée par rapport à celle calculée 
par l'ordinateur (ligne pointillée). 
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Pour minimiser l'effet de cette erreur, nous avons assigné des poids 
statistiques aux résultats d'intégrations, en pesant moins les valeurs de 
début. Ceci donne un T quelque peu différent mais avec un meilleur écart-
type et ainsi une meilleure approximation de la fonction de réponse dié1ec-
trique ~(t). Cette méthode s'est révélée efficace, surtout pour les temps 
de relaxations relativement courts où l'incertitude a été ramenée à un ni-
veau acceptable. 
Finalement, pour terminer ce chapitre, le lecteur est référé à 
l'appendice B où un exemple d'analyse est montré en détail pour le Butano1. 
CHAPIT~ IV 
ETUVE VU COMPORTEMENT VIELECTRIQUE VE 
. QUELQUES ALCOOLS NORMAUX PAR LA METHOVE RVT 
4.1 INTRODUCTION 
La dispersion diélectrique est un phénomène qui se produit dans des 
subsfances contenant des molécules polaires. Ce genre de molécule est ca-
ractérisé par son moment dipolaire permanent. Ce moment dipolaire est 
d'une importance majeure dans notre compréhension des intéractions molécu-
laires. La grandeur d'un tel moment dépend de la grandeur et de l'asymé-
trie de la molécule - les molécules symétriques sont non-polaires. Les 
moments dipolaires des molécules d'une substance influencent sa permittivi-
té et reflète la structure électronique de ladite molécule. L'étude de 
cette permittivité, et en particulier sa dépendance sur la température, 
peut être utilisée pour mesurer le moment dipolaire de la molécule. 
L'application d'un champ électrique sur une substance polarise les 
molécules qui la constituent, et plus la polarisation est grande, plus la 
permittivité de cette substance devient grande. Dans les molécules non-
polaires, cette polarisibilité provient de deux effets: le champ électri-
que cause un déplacement des électrons par rapport au noyau dans chaque 
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atome (polarisation électronique) et aussi un déplacement des noyaux atomi-
ques les uns par rapport aux autres (polarisation atomique). Le premier 
1 
effet est généralement le plus grand des deux. Dans les molécules polai-
res, un troisième processus contribue à la polarisation pourvu que les 
moments dipolaires permanents sont libres de se réorienter. Dans l'absen-
ce du champ électrique, les moments dipolaires permanents des molécules 
sont distribués de façon aléatoire dans toutes les directions, car ils 
changent constamment à cause du mouvement thermique des molécules. Quand 
un champ électrique est appliqué, la tendance des dipôles permanents est 
de s'aligner parallèlement au champ. Cependant, à cause de l'effet de 
désorientation produit par le mouvement thermique, l'alignement n'est pas 
total, du moin ~ aux températures ordinaires et pour les champs qui sont 
utilisés normalement dans les mesures. Cette polarisation d'orientation, 
qui est nulle pour les milieux non-polaires, est additionnelle aux polari-
sations atomique et électronique (appelées collectivement polarisation de 
distorsion), ce qui fait que la permittivité des milieux polaires est gé-
néralement plus grande que celle des milieux non-polaires. 
La dépendance de la permittivité des matériaux polaires en tem-
pérature diffère aussi de celle des matériaux non-polaires. Dans ces 
derniers, le changement de la température a seulement un petit effet dû 
surtout au changement de densité. Cependant, dans les matériaux polaires, 
la polarisation d'orientation diminue rapidement avec une augmentation de 
la température, car le mouvement thermique croissant réduit l'alignement 
des dipôles permanents par le champ électrique. Pour cette raison, la 
permittivité d'une substance polaire diminue plus rapidement avec une tem-
pérature croissante que celle d'une substance non-polaire. 
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Chacun parmi les trois types de polarisibilité d'une substance 
polaire est fonction de la fréquence du signal appliqué. Comme le champ 
se renverse deux fois par cycle, la distorsion des molécules et leur degré 
d'orientation moyenne doivent changer. Quand la fréquence du champ appli-
qué est suffis~mment basse, tous les types de polarisation peuvent attein-
dre la valeur qu'ils pouvaient avoir dans un champ continu et égal à la 
valeur instantanée du champ alternatif. Mais quand la fréquence devient 
suffisamment élevée, la polarisation n'aura plus le temps d'atteindre sa 
valeur "continue". La polarisation d'orientation est la première à être 
ff t ~ C d 1 i i d de l'or.dre de 10-12 a-a ec ee. e type e po ar sat on pren un temps 
10- 10 secondes pour atteindre sa valeur d'équilibre dans les liquides et 
les solides ayant de petites molécules et à des tempér atures normales; par 
~ d 1 h 1 ~ f ~ d 1010 a- 10 12 consequent, quan e camp app ique atteint une requence e 
Hertz, la polarisation d'orientation ne réussit plus à atteindre sa valeur 
d'équilibre ,et contribuera de moins en moins à la polarisation totale au 
fur et à mesure que la fréquence augmente. La chute de la polarisibilité 
totale au niveau de la seule polarisibilité de distorsion, accompagnée 
d'une chute de la permittivité et l'occurrence d'absorptions, constitue 
une dispersion diélectrique. Dans le domaine des fréquences où la disper-
6 8 
sion diélectrique est importante (10 - 10 Hertz), les polarisations ato-
mique (importante dans la région d'infra-rouge) et électronique (impor-
tante dans les régions d'ultra-violet et rayons-X) restent inchangées 
puisque la polarisation de distorsion d'une molécule prend beaucoup moins 
de temps que celle d'orientation pour atteindre l'équilibre avec le champ 
électrique. 
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4.2 FONCTION DE REPONSE DIELECTRIQUE 
L'intérêt majeur qu'on apporte aux propriétés diélectriques des ma-
tériaux s'adresse ~ leur comportement dans le domaine des fréquences où les 
dispersions ont lieu. En effet, seul des mesures de la permittivité com-
plexe, E*, du diélectrique à ces fréquences où la perte de polarisibilité 
est appréciable, suffisent à mesurer le temps de relaxation de la polarisa-
tion. Les paramètres de la relaxation sont généralement évalués selon 
l'une ou l'autre des équations suivantes: 
E - E 
= E + 0 00 
00 1 + jWT (4.1) 
E - E 
* 
0 00 
·(4.2) E = Eoo + (jWT)8 1 + 
et 
E - E 
* 
0 00 (4.3) E = Eoo + (1+jWT)8 
où Eo et Eoo sont les valeurs limites de la permittivité à respectivement 
basses et hautes fréquences, West la fréquence angulaire, T est le temps 
de relaxation, j = I=I et 8 est un paramètre de distribution des temps de 
relaxations (0 ~ 8 ~ 1). 
D'habitude on réfère aux équations (4.1), (4.2) et (4.3) comme indi-
39 40 
quant respectivement des relaxations de type Debye ,Cole-Cole et 
41 Davidson-Cole • 
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Le campo~tement de la polarisation peut être aussi exprimé en fonc-
tion du temps pl utôt que de la fréquence puisque les mesures RDT dont fait 
. " 
état ce travail, prennent le temps comme variable indépendante, on voudrait 
pouvoir transformer les équations (4.1) à (4.3) de leur dépendance actuelle 
sur la fréquence à une autre forme avec dépendance sur le temps. Cela se 
fait par le biais de la fonction de réponse diélectrique ~(t) définie au 
premier chapitre (section 1.2) et le théorème de l'intégrale de Fourier. 
Ainsi, l'équation (4.1) de Debye mène à l'expression suivante de la fonc-
tion de réponsE diélectrique: 
~2 
celle de type Davidson-Cole a été exprimée comme 
(4.4) 
(4.5) 
où f(S) et ft/T(S) sont respectivement les fonctions Gamma complète et in-
complète, tandis que la fonction de réponse de type Cole-Cole a été expri-
~ Cole-Cole (t) 
(_l)n+l 
f(l-nS) 
(4.6) 
A la section 4.3 nous présentons des résultats qui prouvent que 
notre méthode expérimentale de mesure est reproductible et, dans la section 
4.4, nous donnons les résultats des mesures effectuées en fonction de la 
température sur quelques alcools normaux. 
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4.3 TEST DE FIABILITE DE LA METHODE EXPERIMENTALE 
La fiabilité d'une méthode expérimentale est reflétée par l'exacti-
tude et la précision de ses résultats de mesures. A la section d'analyse 
des erreurs, nous avons vu que l'exactitude de la valeur de (E -E ) était o 00 
d'environ 98% et celle de T variait entre 94 et 98% dépendant de la valeur 
même de T. Dans cette section, nous présenterons une étude de la précision 
de la méthode. 
La précision d'une méthode expérimentale peut être exprimée par la 
fréquence de répétition des mesures individuelles de la même quantité. 
Depuis le commencement des méthodes RDT, les alcools normaux ont toujours 
été choisis comme étalons de comparaison, car ces alcools non-conductifs 
présentent gériéralement des relaxations du type le plus simple de Debye. 
Nous avons alérs utilisé ces mêmes substances pour notre travail. 
Pour vérifier le degré de reproduction de nos mesures, nous avons 
effectué 12 expériences individuelles sur le l-propanol et cela en utili-
sant des échantillons de quatre longueurs différentes. Dans chaque expé-
rience, la température était variée entre 0 et sooe et des mesures ont été 
prises à tous les 10°. Les résultats de ces mesures sont donnés en 
sommaire dans les tableaux 4.1 et 4.2. 
Les alcools que nous avons utilisés dans les expériences de mesures 
sont fournis et certifiés par la compagnie Fisher Scientific. 
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TABLEAU 4.1 
Temps de relaxation (en picosec.) pour 1-propano1 en fonction de 
la température et pour des échantillons de longueurs différentes. 
~ T(OC) 6.4 5.0 4.0 3.2 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
146 144 156 153 
190 195 203 203 
265 253 274 266 
401 371 378 378 
548 549 552 529 
796 772 771 780 
TABLEAU 4.2 
Valeurs de Eo pour 1-propano1 en fonction de la température et 
pour d~s échantillons de longueurs différentes. 
~ T(OC) 6.4 5.0 4.0 3.2 
50 17.56 17.41 17.52 17.45 
40 18.48 18.48 18.61 18.20 
30 19.40 19.39 19.35 19.39 
20 20.40 20.37 20.10 20.67 
10 21.86 21.45 21.96 21.33 
0 24.53 23.15 22.61 21.98 
6 
4 
2 
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Les résultats obtenus montrent en général que la méthode expérimen~, 
tale donne des résultats reproductibles à 5%. De plus, les. quantités 
mesurées sont indépendantes de la longueur de l'échantillon utilisé 7 à l'ex-
ception de la valeur de Eo aux basses températures ( <lOQC), qui semble 
varier systématiquement avec la longueur de l'échantillon. Ceci nous a in-
cité à étudier la distribution des mesures accumulées non pas en fonction 
de la longueur, mais plutôt en fonction de la température. Les résultats 
de cette étude sont montrés graphiquement à la figure 4.1 où les écarts-
types de T et Eo sont tracés en fonction de la température, le calcul de 
chaque cr est basé sur 12 mesures individuelles (3 essais pour chaque lon-
gueur d'échantillon). 
6 % 
4 
2 o 
o 20 40 o 20 40 
Figure 4.1 Variation de l'écart-type de (a) T et de (b) Eo 
en fonction de la température. 
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D'après les courbes tracées à la figure 4.2, on remarque bien que la quan-
crE 
tité ___ 0 (courbe b) varie d'une façon inverse à la température. Ceci 
est fort probablement dû à la combinaison des deux facteurs suivants: 
a) la variation relativement grande de E dans la région des basses 
o 
températures et 
b) un contrôle plus difficile de la température dans cette région. 
On peut dire la même chose de la quantité (courbe a) mais celle-ci, 
après avoir atteint un minimum aux alentours de30°C~ commence à augmenter 
avec la température. Ceci est dû, comme on l'a d'ailleurs expliqué à la 
section d'analyse des erreurs, au fait de négliger le temps fini de propa-
gation de la réflexion R(t) dans l'échantillon diélectrique: plus T de-
vient petit (donc aux températures élevées), plus l'approximation est moins 
valable. Cette augmentation de l'écart-type se manifeste aussi dans le cas 
de Eo à haute température mais d'une façon moins prononcée car l'incerti-
tu de sur la valeur de T est plus grande que sur celle Eo dans cette région 
des températures. 
Enfin, pour résumer cette section, on peut dire que cette méthode 
expérimentale de mesure des propriétés diélectriques des liquides est une 
méthode fiable car les incertitudes sur les valeurs mesurées de E et de 
o 
T sont respectivement de l'ordre de 2 et 4% par rapport aux valeurs accep-
~ ~~,~S ~ % tees et leurs ecarts-types moyens sont respectivement 3 et 5 •. 
4.4 RESULTATS DES MESURES DE . QUELQUES ALCOOLS NORMAUX 
Le tableau 4.3 représente un sommaire des résultats des mesures 
effectuées sur le propanol et le butanol en fonction de la température. 
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TABLEAU 4.3 
Valeurs dé EO' Eco et T en fonction de la température 
Substance T[psec] 
1-propano1 50 17.49 4.28 149 ± 11 
40 18.44 3.90 197 ± 9 
30 19.48 3.47 264 ± 10 
25 20.32 3.32 319 ± 10 
20 20.45 3.24 382 ± 10 
10 21.66 3.02 544 ± 20 
0 <23.07> 2.88 779 ± 32 
1-butano1 50 14.62 3.50 230 ± Il 
40 15.23 3.26 308 ± 11 
30 16.73 3.06 452 ± 13 
20 17.99 2.97 631 ± 15 
10 18.76 2.68 915 ± 25 
0 <19.87> 2.58 1445 ± 80 
Dans les .figures 4.2 et 4.3, 1es ·résu1tats des mesures RDT sont 
co~parés aux résultats des mesures effectuées dans le domaine de la fré-
quence par d'autres chercheurs. 
30 
10 
c { 5 00 
-40 -20 
Figure 
30 
25 
Co 
20 • 
15 
10 
8 00 { 
5 
• • 
0 10 
Figure 4.3 
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log Cl/27fT) lOr ________________________ ~ 
.. .. • • 
. . 
0 20 40 3 
---+' T[°C] 
Valeurs de co' C
oo 
et T en fonction de la température 
pour l-propanol. -- Référence 44, ••• Référence 45, 
notre travail 
10gloCl/27fT) 
9 
7 
• • • • 
20 30 40 50 3 4 5 
Valeurs de co' C et T en fonction de la température 
pour l-butanol. 00 -- Référence 46, ••• notre travail 
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D'après ces figures, on peut bien conclure que les résultats obtenus 
à partir des experi.ences dans le domaine du temps, en utilisant la procédu-
re indiquée dans le chapitre III, sont en excellent accord avec ceux obte-
nus à partir des mesures dans le domaine de la fréquence. 
Cependant, avant de terminer ce chapitre, il faut indiquer le com-
portement un peu inattendu de la permittivité limite à hautes fréquences, 
Eoo' En théorie cette quantité est liée uniquement à la polarisibilité de 
distorsion (électLonique et atomique) de la molécule et ne doit pratique-
ment pas varier avec la température. Mais ce n'est pas le cas de nos ré-
sultats. Partant d'une valeur qui est en parfaite concordance avec celles 
publiées dans la littérature, Eoo augmente continuellement avec la tempéra-
ture. Ce phénomène est dû à la présence des processus de relaxations se-
...... 7 .. 8 
condaires dans les alcools que nous avons mesurés ' , , ces processus 
secondaires chevauchent le processus de relaxation principale; ils sont 
généralement de très courte durée par rapport à ce dernier et ils dépendent 
de la température,. 
CHAPITRE V 
vrscussrON GENERALE 
Dans ce trevail, la technique de réflectométrie dans le domaine du 
temps (RDT) est considérée comme une méthode possible pour l'évaluation di-
recte des phénomènes de relaxation diélectrique. Les analyses du deuxième 
ordre telles que décrites par Cole, donnent de bons résultats pour des 
échantillons diélectriques de très faible épaisseur (~$4mm). Cependant, 
pour des échantillons plus épais, ces analyses donnent des temps de relaxa-
tion qui sont plus longs que ce qu'ils devraient être. L'erreur impliquée 
dans T est proportionnelle à l'amplitude de la tension réfléchie R(t) qui, 
elle, est fonction du matériel diélectrique étudié, de la longueur de 
l'échantillon utilisé et de la température. 
En discutant sa méthode d'analyse, Cole suggéra que le développement 
à un ordre supérieur des termes en puissance de ~ (~ = longueur d'échan-
tillon) dans la série de Taylor, mèneront à des résultats plus précis. 
A mesure que nous progressions dans nos mesures, nous nous rendions 
compte cependant que ce développement n'a qu'un effet négligeable sur les 
résultats d'analyses. Nous nous sommes également aperçus que l'erreur dans 
la valeur de T est due simplement à l'approximation de l'intégrale de 
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superposition par les résultats de Fellner-Feldegg, qui est une approxima-
tion de premier ordre et qui n'est exacte que pour des échantillons de 
longueur nulle. 
L'utilisation d'une approximation du deuxième ordre pour évaluer 
l'intégrale de s~perposition nous mène à deux intégrales de convolution 
additionnelles, dans l'équation de Cole pour (Eoo-l) + ~(t); celles d'ordre 
supérieur ont été négligées. Ces intégrales additionnelles corrigent 
2 
l'erreur dans la valeur de T, erreur qui est de l'ordre de [R(t1)/VOJ , 
R(t ) étant l'amplitude maximale de la réflexion R(t). Par exemple, dans 
l 
le cas typique du l-Propanol, la valeur de T calculée selon nos équations 
o 
pour un échantillon de 6.4 mm de longueur et à 50 C, était de 34% moins 
grande que celle calculée selon les équations de Cole. 
Nos équations finales ont donné des résultats répétitifs et la lon-
gueur de l'échantillon utilisé n'a eu aucun effet apparent sur les valeurs 
calculées. Les valeurs de Eo' Eoo et T obtenues par des mesures effectuées 
en fonction de la température, sur l-Propanol et l-Butanol, sont en 
excellente concordance avec les valeurs publiées dans la littérature. 
Il est important de noter ici, que l'utilisation d'un système d'ac-
quisition automatique des données expérimentales, facilite grandement la 
procédure de mesure et présente plusieurs avantages tels que: plus grand 
nombre de points d'échantillonnage et par conséquent, un intervalle d'échan-
tillonnage plus petit, amélioration du rapport signal/bruit et chiffrage 
immédiat des données analogiques. Ceci a pour effet d'augmenter la vitesse 
de l'expérience et permettre l'accumulation d'un plus grand nombre de 
données, donc d'améliorer la précision de la méthode. 
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Quoique les résultats expérimentaux confirment que la méthode d'éva-
1uation directe par la technique RDT est, pour les raisons avancées dans 
l'introduction dû cette thèse, très avantageuse par rapport aux autres mé-
thodes indirec "r. e8, il n'en reste pas moins que cette méthode présente des 
limitations. Ces limitations réfèrent principalement aux analyses des 
données expérimentales qui ne tiennent pas compte du temps de propagation 
fini entre les réflexions multiples. L'erreur résultante est petite pour 
des substances polaires modérées avec un temps de relaxation qui ne soit 
pas trop court. On peut cependant s'attendre à des erreurs inacceptables 
pour des systèmes tels que les solutions diluées des molécules polaires 
dans des solvants non-polaires ou des solvants fortement polaires, comme 
par exemple l'eau. 
Pour finir ce chapitre, il est bon peut-être d'indiquer quelques 
applications industrielles et dans le domaine de la recherche des méthodes 
de mesures diélectriques par la technique SDT, et de suggérer quelques 
autres applications utiles. 
Parmi les applications rapportéès jusqu'à présent figurent les 
suivantes: 
21 49 
Des études sur le comportement diélectrique des mélanges ' -
un sujet qui nous intéresse tout particulièrement. 
50-52 
Des mesures effectuées sur les solutions aqueuses 
Mesures de l'épaisseur des couches minces «0.1 micron) et de la 
d d ' 53 résistivité électrique des semi-con ucteurs opes • 
32 34 , .1.' Mesures de la conductivité ' et de la permeab1 1te. 
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Mesures des propriétés diélectriques des substances biologiques 16 • 
Mesures de la concentration d'eau dans les systèmes nutritifs5~. 
; ; 56-57 Mesures meteorologiques 
M d d 1 ' h f ; 58 esùres es pertes ans es commutateurs a autes requences 
Pour des applications futures, nous suggérons l'utilisation des mé-
thodes de mesures diélectriques par la technique SDT dans: 
Le contrôle de qualité dans l'industrie alimentaire et celle de 
pâte et papier (par exemple, mesure de la concentration d'eau dans le lait 
en poudre et da~s le papier séché). 
L'étude cinématique des processus dynamiques de courte durée, de 
l'ordre de quelques minutes (par exemple, l'étude des processus biologi-
ques ayant une vie de l'ordre de quelques minutes). 
Les mesures de la moisissure. 
La détection de faibles concentrations d'eau dans l'huile de 
transformateur et l'huile brute - c'est une application intéressante dans 
le domaine de l'isolation électrique et elle nous intéresse en particulier. 
APPENDICE A 
Dans cette appendice, nous allons décrire en détail la relation qui 
existe entre la fonction de réponse diélectrique ~(t) et la réflexion R(t) 
d'une impulsion de tension incidente sur un échantillon diélectrique 
contenu dans une ligne coaxiale. 
Le développement de I(t,R.) et V(t,R.) en série de Taylor jusqu'au 
troisième ordre en puissances de R. donne: 
I(t,R.) (A.l) 
V(t,R.) = V (t, 0) + R. (av) + !. R. 
2 
(a 
2 ~ ) + ~ R. 3 (a 3 ~ ) 
az z=o 2 az z=O 3. az z=O 
(A.2) 
Les conditions de frontière sont: 
V(t,O) = Vo(t) - R(t) (A.3) 
(A.4) 
(A.5) 
. 1/2 
où R(t) est affectée de signe (-) par convenance et Yo[=(CR./LR.) ] est 
l'admittance caractéristique de la ligne vide. 
Pour des échantillons non-magnétiques (~=l), la tension V = V(t,z) 
et le courant l = I(t,z) sur tous les points de la ligne, sont reliés par: 
aV 
-= 
az 
-L n 
R. at 
(A.6) 
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Pour la ligne vide précédant la section diélectrique, l et V sont encore 
reliés par: 
al -c av az = 9., at z < 0 (A.7) 
Dans la section diélectrique, ci ~ z ~ 9." l'équation (A.7) est remplacée 
par: 
z > 0 
où Q = Q(t) est donnée par l'équation (A.9) avec C = C9., 
Q(t) 
t 
C[€ooV(t) + ~ dt' ~(t-t')V(t')J 
o 
(A.8) 
(A.9) 
Les équations de propagation (A.6) et (A.7) nous fournissent en plus les 
relations suivantes: 
2 2 
-L ~ = L C a v 
9., ataz 9., 9., at2 
(A.10) 
(A. 11) 
Remplaçant les dérivées en z des équations (A.1) et (A.2) par leurs êquiva-
lents en t qui sont tirés des équations (A.6) à (A.1l) , on obtient: 
l (t,9.,) = l (t, 0) - R.( -; ) 
o 
9.,3 2 (aat3V3 ) - - LnCn 
3! '" '" 
o 
(A.12)* 
o 
* Les termes aux 2e et 3e dérivées dans les équations (A.12) et (A.13) sont 
obtenus à l'aide de l'équation (A.7) plutôt que (A.8). 
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(A.13) 
L'indice zéro dénote l'évaluation à z = 0 de la tension V et du courant l 
qui sont donnés par les équations (A.3) et (A.4). Le remplacement des dé-
rivées dans les équations (A.12) et (A.13) donne: 
3 1 2 .. • .. • 
- - (L1Cl ) [V. (t)-R(t)] 3! 
(A.14) 
V(t,l) 
2 
= [V (t)-R(t)] - 1(L1Y )[V (t)+R(t)] + ~ (L1Cl )[V· (t)-R(t)] o 0 0 2 0 
3 1 2 ... ~. 
- - (Ln CnY )[V (t)+R(t)] 3! ~ ~ 0 0 (A.IS) 
Avec la condition de frontière (A.5), le réarrangement des termes et le 
.. 
remplacement de Q = Q(t) par son expression (A.9), on obtient le résultat 
suivant: 
t 
(1/2c) d [[(E:oo-I) + 1 dt'~(t')][V (t-t')-R(t-t')]] = 
dt Q 0 
(A.16) 
où c '"" -1/ (Cl Ll ) 2 est la vitesse de propagation dans la ligne vide. 
La définition d'une fonction de Dirac étant 
t J 8(t')dt' 
-t 
1 pour t + 00 
le premier terme de l'équation (A.16) peut être alors écrit comme: 
et l'équation (A.16) devient alors: 
t 
(i/Zc) d~ [~ dt'[(Eoo-l}û(t') + ~(t'}][Va(t-t') - R(t-t'}]] 
a 
• 1 2.. 1 3_ 
= R(t} + (i/c}R(t) + -Z (i/c) R(t} + -- (itc) R(t} 
3! 
119. 
(A.l1) 
(A.18) 
La réponse R(t) à une impulsion de tension Va(t} est en général une fonc-
tion exponentielle de la forme Aexp(-t/T}. Alors pour des échantillons 
ayant une épaisseur de quelques millimètres et pour des T qui sont en géné-
-1 a 2 3 
raI de l'ordre de 10 sec., les termes en i et i de l'équation (A.18) 
sont de l'ordre de 0 . 01 R(t} et 0.001 R(t} respectivement et par conséquent 
sont négligeables devant R(t). La relation finale entre ~(t) et R(t} se 
réduit donc à: 
t 
(1./2e) d~ [f dt'[(Eoo-l)8(t') + ~(t')l[Vo(t-t') - R(t-t')]] 
a 
A} 
R(t} + (i/c}R(t) (A.19) 
Calcul dé ~(t) dans le cas où t < T • 
m 
Dans ce cas Va(t-t'} t-t' V x--
a T 
m 
120. 
Multiplions les deux côtés de l'équation (A.19) par (2c/~) et transposons 
la partie en R(t-t'): 
t t 
ddt J dt'[(e: -ÙV IT J(t-t')ô(t') + ~ J dt'(V IT )~(t')(t-t') = 00 0 m 'dt 0 m 
o 0 
t (2c/~)R(t) + . 2R(t) + ~ J dt'[(e:
00
-1)ô(t') + ~(t')]R(t-t') 
dt o 
(A.20) 
L'intégrale du côté gauche de l'équation (A.20) impliquant la fonction de 
Dirac ô(t') s'évalue très facilement en utilisant la propriété principale: 
+00 J f(x-a)ô(x)dx = fia) 
-00 
(A.21) 
de sorte que 
t 
d J dt'[(e: -l)V IT ](t-t')ô(t') dt 00 0 m 
o 
= ~[((e: -l)V IT ) t] dt 00 0 m 
= (V IT )(e: -1) 
o m 00 
(A.22) 
Tandis que pour la deuxième intégrale du côté gauche, on pose le change-
ment de variable suivant: 
t-.t' = u ~ dt' -du 
ce qui donne: 
t 
d J dt'(V /T )~(t')(t-t') dt 0 m · 
o 
t 
(V /T) d J du~(t~u)u 
o m dt 
o 
(A.23) 
121. 
Avec la conditir..n initiale cI>(O) = 0, une intégration par parties et ensuite 
une dérivation par rapport à t donnent: 
(v IT ) ~ 
o m dt 
t 1 du$(t-u) 
o 
(A.24) 
Remplaçons les intégrales du côté gauche de l'équation (A.20) par leurs 
valeurs tirées de (A.22) et de (A.24) et multiplions les deux côtés par 
(T IV), on obtient: 
m 0 
• 
(E: -1) + cI>(t) 
00 
= (2cT It) R(t) + 2T R(t) 
m V m V 
+ T d 
m dt 
o 0 
t ~ dt'[(Ëoo-l)ô(t') 
o 
Evaluation de l'intégrale de superposition 
+ ~(t')J R(t-t') 
V 
o 
(A. 25) 
L'intégrale de superposition du côté droit de l'équation (A.25) sera 
évaluée par une méthode itérative jusqu'au troisième ordre. On commence 
par l'approximation du premier ordre de Fellner-Feldegg de l'équation 
(A."25) pour des échantillons très minces et qui a la forme suivante: 
(c -1) + cI>(t) 
00 
= (2cT It) R(t) 
ID V 
o 
t < T 
ID 
"L'expression (E: -1) + cI>(t) peut être écrite dans la forme 
00 
t ~ dt'[(E:
00
-l)6(t') + ~(t')J et sa dérivée sera 
o 
(A.26) 
~ [(E -l)+~(t)J dt 00 d =-dt 
t ~ dt'[(Eoo-1)ô(t')+~(t')J 
o 
. (Eoo-1)ô(t) + ~(t) 
tandis que, à partir de l'équation (A.26) 
d 
- [(E -l)+~(t)J 
dt 00 
Donc 
= (2cT /9.) R(t) 
m v 
o 
. 
122. 
(E -l)ô(t) + ~(t) 
00 
= (2cT /9.) R(t) 
m 
(A.27) 
v 
o 
Remplaçant le côté gauche de cette équation par son équivalent du côté 
droit dans l'intégrale de superposition, cette dernière devient (avec un 
changement de variable t en t') 
(2cT 2/9.) 
m 
V 1 
• 
T d 
m dt 
t 
J [ R(vto·)J R(~:t') o dt' (2CTm/9.)  
[ 
o 
dt'[~ R(t')R(t-t') + R(t)R(O) dt 
dt dt 
R(O)R(t) dO] 
. dt 
avec R(O) o et dO/dt 0, l'intégrale de superposition aura alors la 
forme 
2 (2cT /9.) 
m 
R( t') R( t-t ' ) 
V V 
o 0 
123. 
et l'équation (A.25) devient: 
= (2cT It) R(t) + 2T R(t) 
m V m V 
o 0 
2 
+ (2cT/t) 
m 
(A.28) 
Répétons la même procédure qu'avant, mais partant cette fois-ci du résultat 
au deuxième ordre, donné par l'équation (A.28) pour évaluer l'intégrale de 
superposition de l'équation (A.25). On aura ainsi, en changeant t en t', 
t'en u et en dérivant par rapport à t' 
2 
+ (2cT It) 
m ' 
d 
dt' 
L'intégrale de superposition de (A.25) devient alors: 
(A.29) 
t 
T ..i.. f dt' _R...,.(t_-_t_'.:....) [ R(t') (2cT
m
/t) 
m dt Va Va 
a 
+(2cT 2 /t ) d 
m dt' 
t' 
l du R(u) R(t'-u) Va Va a 
+ 2T R(t')] 
m V 
a 
(2cT 2 ft ) d 
m dt 
R(t-t') R(t') 
Vo Va 
+ (2eT 3/ "(.)...!. J dt' R(t..;,t') d t [ 
m dt 0 Vo dt' 
+ 2T 2 
m 
. t 
...!.j dt' 
dt 
o 
R(t-t') R(t') 
v 
o 
Le premier terme du eôté droit de l'équation (A.30) donne: 
2 (2eT 7t) 
m 
V 2 
o 
-~ R(t-t')R(t') + R(O)R(t) dt + R(t)R(O) 
dt' dt 
t 
= (2eT 2/ t ) l dt' R(t-t') R(t') 
m V
o 
V
o 
. 0 
le deuxième terme du eôté droit de l'équation (A.30) donne: 
(2eT 3/t ) 
m 
V 3 
o 
d jtdt , R(t-t') 
dt 
(2eT 3/t ) 
m 
=----V 3 
Q 
o 
d 
dt 
[
t' 
d· • J du - R(u)R(t '-u) dt' 
o 
124. 
(A.30) 
dO] dt 
3 (2eT ft) 
m 
= ---""---
V 3 
o {tR(O)jtdt , ~ R(t')R(t-t')+R(t)R(O) dt+R(O)R(t) dO] dt dt dt o 
d 
+-
dt 
t' } 
R(t-t') ~ du R(u)R(t'-u) 
125. 
_ (2eT 3 Il) [ieo) 
m v 
o Jt • • , R( t ' ) R( t-t ' ) d .dt V V +-a 0 dt o t t' ] J dt' R(t-t') l du R(u)R(t'-u) Va V V o 0 0 0 
et le troisième terme de l'équation (A.30) donne: 
2T 2. [ t m J a .. •• dt 
--2 dt' - R(t')R(t-t') + R(t)R(O) 
V at dt 
Q 0 
R(O)R(t) dO] 
dt 
2. 
- 2T m 
t J dt' 
o 
- . R(t') R(t-t') 
Vo Vo 
La somme de eestrois termes donne l'intégrale de superposition (I.S.) qui 
dèviènt: 
t t J dt' • • + 2Tm'I dt' •• 2. R(t ') R(t-t') R(t ') I.S. = (2eT IR-) m Vo Vo Vo 
0 0 
(2CTm'/!)[i~~) .[tdt , t • • +...!!.. l dt' + R(t') R(t-t') R(t-t') 
Va Vo dt V 0 0 
Le résultat au troisième ordre, pour t < T sera alors: 
m 
(E -1) + ~(t) 
00 
= (2eT IR-) R(t) + 2T R(t) 
m V m V 
o 0 
. . 
R(t') R(t-t') 
V
o 
V
o 
• R(t-t') 
Vo 
{'. .. ] duR(u) R(t'-u) 
Vo Vo 0 
(A.31) 
R(t') R(t-t') 
V V 
o 0 
126. 
t 
+ ~ 1 dt' dt 
o 
R(t-t ') . ft ~u R(u)R(t '-U)] 
v v Vo o 0 0 
(A.32) 
On peut simp1if':er cette équation en supposant que R(t ') et R(t-t ') variellt 
1inéair.ement av,~c t' dans l'intervalle ü < t' < T , ce qui donne: 
~ m 
• R(t') = et R(t-t') R(t) - t' R(t) 
d'où iÙt ') R(t-t') o et R(ü) = R(T )/T 
m m 
Appliquant les résultats de cette approximation à l'équation (A.32) , ce11e-
ci se réduit à la forme finale: 
(E: -1) + cp(t) 
00 
= (2cT /1) R(t) + 2T R(t) 
m V m V 
o 0 
2 
+ (2cT /1) 
m ~ R(T») ft 1 + m dt' V 0 0 
B) Calcul de cp(t) dans le cas où t > T • ~------~~~------------------ m 
Ret ') 
V 
o 
R(t-t')j t < T 
V ' m 
o 
(A.33) 
Dans ce cas V (t) = V .et l'équation de départ est donnée par (A.19) 
o 0 
qui est la suivante: 
Cl/2c) d 
dt 
+ ~(t')][V (t-t') - R(t-t')] 
o 
= R(t) + (l/c)R(t) 
127. 
Multiplions les deux côtés de cette équation par (2c/t) et intégrons. On 
a, après réarrangément: 
j tdt'(E -l)ô(t')V (t-t') 
0
000 
t 
+ ~ dt'~(t')Vo(t-t') 
o . 
t 
. 
(2clt) J dt' R(t') + 
o 
~(t') ] R(t~t:) + 2R(t) (A.34) 
La première intégrale dans cette équation est facile à évaluer, elle vaut 
(E -l)V pour t > T. Pour la deuxième on pose le changement de variable 
00 0 m 
u = t-t'; du ,= - dt' et on intègre après avoir divisé l'intégrale en deux: 
t J dt' ~ ( t ' ) V 0 (t - t ') = 
o 
t J du~(t-u)Vo(u) 
o 
~(t-u)u + 
[-$(t-U)U 
T 
m 
o 
( 
T 
m 
+ 
. 
du V 0 ~(t-u) 
- V ~(t-u) o 
t 
T 
m 
Utilisant la condition ~(O) 0, et retournant à la variable t', on aura: 
Jtdt'~(t')V (t-t') = o 0 (V /T ) o m t 1 $(t')dt' 
t-T 
m 
(A.35) . 
L'intégrale du côté droit de l'équation (A.35) n'est que la moyenne de 
128. 
V ~(t), sur l'intervalle [t-T ,t], qu'on peut évaluer approximativement 
o m 
par V <p(t--21T ). Si on remplace les intégrales du côté gauche de l'équation o m 
(A.34) par leurs valeurs respectives (E
oo
-1)Vo et Vo<P(t-~Tm) et on divise 
les deux côtés de cette équation par Vo' on obtient: 
(E -1) + <p(t-!T ) ~ (2cft) 
00 2 m 
R( t') + 2R( t) 
Vo Vo 
t 
+ J dt'[(Eoo-1)Ô(t') + ~(t')] 
o 
R(t-t') 
V 
o 
t > T 
m 
(A.36) 
Pour évaluer l'intégrale de superposition du côté droit de l'équation 
(A.36) on peut encore utiliser l'approximation au premier ordre de Fe11ner-
Fe1degg qui revêt la forme suivante: 
(E -1) + <p(t) 
00 
= (2cT ft) R(t) 
m V 
o 
et 
(E -1) + <P(t-!T ) = (2cft) 
00 2m 
Pour t > T , ~(t_1T) peut être rapprochée par: 
m 2 m 
t < T 
m 
R(t') 
Vo 
t > T 
m 
En négligeant (T f2)~(t) devant <p(t) , l'approximation de Fe11ner-Fe1degg, 
m 
pour t > T , comme : 
m 
t ~ dt' [ (Em-l)o(t') + $(t') J 
o 
(2cft) R(t ') 
V 
o 
t > T 
m 
(A. 37) 
129. 
qui est encore une bonne approximation de ~(t) mais seulement pour de très 
minces échantillons, tels que Ret} « V. Avec ces deux approximations, 
o 
l'intégrale de superposition devient: 
t J dt'[(Eoo-1)Ô(t 9 ) + ~(t')J R(t-t') = ' e2cT /~) Ret') R(t-t') 
o 
V
o 
m 
[ 
rt 
+ e2c/~) Jo dt' R(t') R(t-t') 
v 0 Vo 
Ret') 
V
o 
V o Vo 
R(t-t')J 
Vo 
CA.38) 
La solution du deuxième ordre de ~(t) pour t > T aura donc la forme sui-
m 
vante: 
(~ -1) + ~(t_1T ) = 
00 2 m e2c/~) 
+ e2c/~) 
+ (2c/~) 
R(t') + 2R(t) 
Vo Vo 
t J dt' R(t') Ret-t') 
v v 
0 0 0 
f:t'[T . R(t') _ R( t ') ] R( t-t · ) o rn V V V 
0 o 0 
t > T 
m 
(A.39) 
La troisième intégrale du côté droit de cette équation peut être évaluée 
facilement si on utilise la forme linéaire de Ret) à l'intérieur de l'in-
terva11e d'intégration 0 à T R(t') = R(T )t'/T et R(t-t') = 
m' m m 
R(t) - t'Ret), ceci donne: 
130. 
. 
R( t' ) 
V 
o 
_ R(t')] R(t-t') 
V V 
o o · 
T 
= 
(2c/9. ) J :t'[R(Tm) R(Tm) ~~ ][R(t) - t'Ret')] V 2 
0 
= 
(2c/9. ) 
V 2 
0 
(cT 19.) 
m 
0 
[R(t'R(T)T _ R(t)R(T ) Tm -
m m m 2 
R(T ) R(t) 
m 
v V 
o 0 
[
1 - 1. T R(t)] 
3 m R(t) 
2 T~' ] . T . R(t)R(T ) m + R(t)R(T ) 
m 2 m 
1 • où - T R(t)/R(t) est beaucoup plus petite que 1 et est alors négligeable. 3 m 
L'équation (A.39) se rapporte ainsi à: 
[ 
R(T )] 
+ 2 + (cT 19.) ~ R(t) 
m V V 
o 0 
R(t') R(t-t') 
V V 
o 0 
t > T 
m 
(A.40) 
Si on utilise les résultats au deuxième ordre, donnés par l'équation (A.28) 
pour t < T et l'équation (A.40) pour t > T pour réévaluer l'intégrale de 
m m' 
superposition de l'équation (A.36), on pourra ainsi amener les résultats à 
un ordre supérieur d'approximation. 
Ainsi pour t < T , (E -1) + ~(t) est donnée par: 
m 00 
(Eoo -1) + cI> (t) = (2cT /9.) R(t) + (2cT 2 /9.) 
m V m 
. 
+ 2T R(t) 
m V 
o 
o 
t J dt' 
o 
. . 
R(t') R(t-t') 
V V 
o 0 
131. 
Changeant les variables t et t'en t'et u et dérivant les deux côtés de 
cette équation par rapport à t', on obtient: 
. 
= (2cT /'lv) R(t') 
m V 
o 
2 d 
+(2cT /9.)-
m dt' 
t ' J du R(u) R(t'-u) 
o Vo Vo 
+ 2T 
m 
.. 
R(t') 
Vo 
t' < T 
ID 
le deuxième terme du côté droit de cette équation donne: 
2 (2cT /'lv) 
m 
V 2 
o 
[
t' 
d· • J du - R(u)R(t '-u) o dt' • • dt' + R(t' )R(O) dt' R(O)R(t') dO J dt' 
(A.41) 
Utilisant encore la forme linéaire de R(t') dans l'intervalle 0 à T , ce 
m 
R(t') R(T ) 
terme se réduit à (2cT /'lv) m ,le troisième terme du côté droit 
m V
o 
V
o 
de l'équation (A.41) s'annule et l'équation (A.41) se ramène à: 
. 
(Eoo-1)ô(t') + cI>(t') [1 + RV(Tom)] ~( t ' ) = (2cT /'lv) m V
o 
Pour t > T , (E -1) + cI>(t) est donnée par: 
ID 00 
t' < T 
m 
(A.42) 
132. 
(E
oo
-1) + ~ (t-!.T ) ~ (E -1) + ~ Ct) 2. ID 00 
t t ~ (2c/~) ~ dt' R(t') + (2c/~) 1 dt' R(t') R(t-t') 
o Vo 0 Va Va 
. R(T)] (cT /~) ID 
m V 
o 
R(t) 
V 
a 
Effectuant le changement de variables t et t'en t'et u et dérivant les 
deux côtés de l'équation par rapport à t'on obtient: 
. 
(E -l)ô(t) + ~(t') 
00 
t' 
= (2c/~)~ J du RV(U) + 
dt' 
t ' (2c/~)~ J du R(u) R(t'-u) 
dt' V V 
o a a 0 a 
(A.43) 
Le premier terme du côté droit de l'équation (A.43) donne: (2c/~) R(t') 
V 
et le deuxième terme donne: 
(2c/~) 
V 2 
a 
J du ~ R(u)R(t'-u) [ t' o dt' dt' + ·R(t')R(O) dt' 
t' 
R(O)R(t') ~] 
dt' 
J R(u) R(t'-u) = (2c/~) du -V- V o 0 0 
et l'équation (A.43) se réduit à 
(E -l)ô(t') + ~(t') 
(X) 
t' (2c/~) R(~') + (2c/~) l, du R:~~l ~-<_\_~_Ul 
o 
R(Tm)] R(t') (cT /~) 
m V V 
o 0 
a 
(A.44) 
l33. 
Etant donné que l'intégrale de superposition CI.S.) de l'équation CA.36) 
. 
couvre l'intervalle 0, t et que (Eoo -l}ô Ct') + q> Ct') a deux valeurs différen-
tes dans cette intégrale, l'intégrale de superposition se décompose alors 
de la façon suivante: 
ou 
t ~dt'[(too-l)6(t') 
o 
R(t-t') [(E -l)ô(t') +~(t')] 
00 
t 
+ l dt' 
ID 
R(t-t') [(E -l)ô(t') + ~(t')] 
00 
+ ~(t,)]R(t-t') 
V 
t 1 dt' + 
0 
T 
-1 :t' 
0 
o 
R(t-t') [(Eoo-l)ô(t') + ~(t')] 
V 
o 
R(t-t') . [(E -l)ô(t') + q>(t')] 
V 
00 
0 
R(t-t') . [(E -l)ô(t') + ~(t')] 
V 
00 . 
0 
t < T 
ID 
t > T 
m 
t < T 
m 
t > T 
m 
t > T 
ID 
CA.45) 
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• Remplaçant [(Eoo-l}ô(t'} + ~(t'll par sa yaleur tirée de l'équation (A.42) 
pour t < T , le premier tèrme du côté droit de l'équation (A.45) s'écrit 
m 
comme: 
= 
= 
(2cT l'X,) 
rn 
V 2 
() 
(2cT l'X,) 
rn 
V 2 
0 
(2cT' l'X,) 
' , fi 
.-' V 2 
0 
~ (2cT l'X,) 
rn 
T 
J :t' R(t') 
o 
[ R(T) ] 
1 + v: ~(t)R(Trn) - ~Trn R( t) R(Trn)] 
[: R(T)] R(T )R(t) [1 - ~T R(t) ] 1 + m 
V rn rn R(t) 
0 
[1 + R(::)] R(Tm) R(t) 
V V 
0 0 
(A.46) 
Remplaçant [(Eoo-l)ô(t') + ~(t')J par sa valeur tirée de l'équation (A.44) 
pour t > T , le deuxième terme du côté droit de l'équation (A.45) s'écrit 
m 
comme: 
t J dt' R(~-t') 
o 0 
R(t') + (2.c/'X,) 
. V 
o 
, 
t J du R(u) R(t'-u) 
O V V o 0 
R(T )] (cT l'X,) rn 
rn V 
o 
135. 
t 
= (2e/l) J dt' R(t') 
o V o 
t 
R(t-t'} + (2eil) J dt' 
V o 0 
R(t-t' ) 
Vo 
t i ~ du R(u) R(t'-u) 
O V V o 0 
R( t') R( t-t ') (A. 47) 
V V 
o 0 
Le troisième terme de l'équation (A.45) s'écrit comme le terme précédent à 
l'exception de la limite supérieure d'intégration qui sera remplacée par 
T. Utilisant la forme linéaire de R(t') entre 0 et T , ce terme pourra 
m m 
être grandement simplifié. Ainsi, en effectuant l'intégration, il donne: 
(cT Il) R(Tm) R(t) [1 - ~T R(t) J 
m V V 3 m R(t) 
o 0 
R(T )J (cT Il) m 
m V 
o 
+ .! (cT It) 
3 m 
2 
R (Tm) R(t) 
V 2 V 
o 0 
R(Tm) R( t) r"ll -!T R( t)] 
V V 2 m R(t) 
o 0 
[ 1 - ~T R(t)] 4 m R(t) 
où les fractions de T R(t)/R(t) sont beaucoup plus petites que 1 et par 
m 
conséquent sont négligeables réduisant ainsi le troisième terme du côté 
droit de l'équation (A.45) à: 
R(Tm) R(t) + _4 (2 + (cT /1» (cT It) 
m V V 3 m 
(A.48) 
o 0 
La somme algébrique des trois quantités données par les équations (A.46), 
(A.47) et (A.48) forme l'intégrale de superposition (I.S.) et l'équation (A.36) 
136. 
au troisi~e ordre pour t > T sera ainsi donnée par l'équation suivante: 
Dl 
(E -1) + ~(t-!T ) 
00 2 Dl 
t t 
(2e/R.) J dt' R(t'} + (2e/R.) J dt' R(t') Ret-t') 
o Vo 0 Vo Vo 
t 
+ (2e/t) ~ dt' R(t-t') 
o Vo 
t' J du R(u) R(t '-u) 
o Vo Vo 
[2 R(T ) J 
t 
• 
+ + (cT IR.) Dl 1 dt' R(t') R(t-t') 
Dl v V v 
0 0 0 0 
+ [2 - (2 - (cTm/t» R(T ) Dl 2 R (T ) 2 J (cT IR.) ~ 
v 
0 
+ 
"3 
t > T 
m 
m v 
0 
R(t) 
v 
0 
(A.49) 
APPENDICE B 
Dans cette appendice nous montrons un exemple détaillé de l'analyse 
par ordinateur des données numériques relatives à la mes~re d'un échan-
tillon du l-Butanol de 5 mm de longueur et à 10°C. 
DESCRIPTION 
139 Données expérimentales, analogues et numériques, telles 
qu'obtenues par le système d'acquisition automatique des 
données. 
140 - 141 Programme d'ordinateur PERM pour le calcul de la réponse 
. ~(t) en fonction du temps. 
142 - 144 Sous-programme QSF pour calculer l'intégrale numérique de 
la réflexion R(t) et de son auto-convolUtion. 
145 - 146 Sous-programme DET3 pour calculer les dérivées numériques 
de la réflexion R(t). 
147 Sous-programme MODEL4 qui sert à évaluer la forme analyti-
que de ~(t). Ce sous-programme fait partie du programme 
NLWOOD qui n'est pas présenté ici à cause de sa longueur 
148 - 149 
( ~ 50 pages). Cependant ce programme est listé complète-
ment dans la référence 59. 
Données numériques fournies à l'ordinateur, relativement 
au comportement à long terme du diélectrique sous étude. 
150 - 152 
153 - 155 
156 - 157 
158 - 162 
138. 
Valeurs calculées par le programme PERM de ~(t) en fonction 
du temps TT en picosecondes. 
Valeurs numériques de ~(t) (colonne 3) en fonction du temps 
{colonne 4) et leur poids statistique (colonne 5), telles 
qu'acquises par le programme NLWOOD afin de calculer les 
paramètres de la forme analytique de ~(t). 
Nombre d'itérations utilisées par NLWQOD pour déterminer 
(E -€ ) et T. o 00 
Valeurs calculées par NLWOOD de (€ -€oo) , T, ainsi que les 
o 
limites d'incertitude et des résidus. 
163 Courbe de distribution cumulative des résidus. 
164 Courbe des résidus. 
165 Fin de calcul. 
139. 
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